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Настоящий стандарт распространяется па геодезические приборы.
Стандарт не распространяется на астрономические и аэрологичес

кие теодолиты, маркшейдерские приборы, а также на аппаратуру для 
космической геодезии.

Термины, применяемые и настоящем стандарте, и их определения 
-  по ГОСТ 21830 и ГОСТ 22268.

Основные признаки классификации геодезических приборов при
ведены в приложении 1.

Требования разд. 1, пп. 2.1, 2.2.1—2.2.6, 2.3.2. 2.5.1—2.5.4, разд. 4 
и п. 6.2 настоящего стандарта яатяются обязательными, другие тре
бования настоящего стандарта яатяются рекомендуемыми.

(Измененная редакция. Изм. №  1).

I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Перечень основных параметров геодезических приборов, 
подлежащих включению в стандарты и технические условия на при
боры конкретных типов, указан в приложении 2 (пп. 1—3).

1.2. Виды и условные обозначения приборов приведены в прило
жении 3.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Геодезические приборы должны изготовляться в соответст
вии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и (или) тех
нических условий на приборы конкретных видов (типов) по рабочим 
чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Х а р а к т е р и с т и к и
2.2.1. Перечень требований, определяющих эксплуатационные 

характеристики приборов, подлежащих включению в стандарты и 
технические условия на приборы конкретных типов, приведен в 
приложении 2 (пп. 4—11).

2.2.2. Движение подвижных частей приборов должно осущест
вляться плавно, без скачков и заеданий.

2.2.3. Перемещение окуляров оптических систем должно обеспе
чивать диапазон сходимости пучков лучей в пространстве изображе
ний ±5 дптр.

2.2.4. При включенной подсветке поля зрения, нормальном ра
бочем положении глаза и его темповой адаптации штрихи шкал 
должны быть четкими.

2.2.5. Предел разрешения зрительной трубы в центре поля зрения 
(ф) должен быть не более

где Д.у — диаметр входного зрачка трубы, мм;
К  — коэффициент, выбираемый из ряда 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 и 

устанавливаемый в технических условиях на прибор кон
кретного типа в зависимости от оптической схемы трубы.

Зрительная труба прибора должна обеспечивать четкое и кон
трастное изображение цели.

2.2.6. Коэффициент пропускания (t) зрительной трубы должен 
быть не менее

т а 0,7 у,
где у — коэффициент, выбираемый из ряда 1,0; 0,9; 0,8; 0,7; 0.6 и 

устанавливаемый в зависимости от сложности оптической сис
темы в технических условиях на приборы конкретных типов.

Коэффициент рассеяния зрительной трубы должен быть не более 0,1.
2.2.7. Электронные приборы должны иметь интерфейсы для 

связи с внешними устройствами для обработки и хранения инфор
мации. Число разрядов, способы передачи, приема и разделения 
сигналов должны быть указаны в стандартах и технических условиях 
на приборы конкретных типов.
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2.2.8. В части воздействия климатических факторов внешней 
срелы приборы должны соответствовать требованиям, указанным в 
табл. I.

Т а б л и ц а  1

П риборы

Рабочее зн ачен и е температур*» 
воздуха, 'С

О гноси тсльиая 
влаж ность 

при 20 ’С . %
верхнее ниж н ее

Высокоточные оитико- 
ыехоничсские:
— теодолиты
— нивелиры

+ 5 0
+ 5 0

- 3 0 ;  - 3 0  
- 3 0 ;  - 3 5 95

Высокоточные оптико- 
электронные + 4 0 - 1 0

Точные и технические 
оптико-механические и ме
ханические + 5 0 - 4 0 98

Точные и технические с 
цифровым устройством + 5 0 - 2 0 95

По заказу потребителя в стандартах и технических условиях на 
приборы конкретных типов в зависимости от назначения и условий 
эксплуатации допускается устанавливать расширенный диапазон кли
матических воздействии и вводить дополнительные требования по дру
гим факторам внешней среды, не указанным настоящим стандартом.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.2.9. Конструкцией укладочных яшиков (футляров) должна быть 

обеспечена брызго- и пылезашнщенностъ приборов.
Допускается не предьяазять указанное требование при брызго- и 

пылезашнщенном исполнении приборов.
2.2.10. Приборы в упаковке (укладке) должны быть вибро- и 

ударопрочными и выдерживать механические нагрузки со значения
ми, указанными в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Г1 риборы

Вибрации М и о ю к р ат - 
ны е удары

О диночны й
удар

Д иап азон  
частот , Гц

У ск орен и е, м/с*' <«>

Высокоточные 
Точные и технические

2 0 - 6 0

2 0 - 8 0

9 ,8 (1 )

4 9 (5 )

9 8 (1 0 )

147 (1 5 )

196 (2 0 )

2 9 4 (3 0 )
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По заказу потребителя и стандартах и технических условиях на 
приборы конкретных типов допускается устанавливать расширенный 
диапазон механических воздействий.

2.2.11. Требования безотказности, долговечности, ремонтопри
годности. критерии отказов и предельных состояний устанавливают 
в стандартах и технических условиях на приборы конкретных типов.

Критерии отказов и предельных состояний устанавливают с уче
том требований пп. 1.1 (в части показателей назначения) и 2.2.2.

2.3. Т р е б о в а н и я  к с о с т а в н ы м  ч а с т я м  и к о м п л е к 
т у ю щ и м  и з д е л и я м

2.3.1. Съемные элементы конструкции приборов в рабочем поло
жении должны быть предохранены от саморазъединення.

2.3.2. Запасные части и принадлежности должны удовлетворять 
требованиям взаимозаменяемости.

2.3.3. Детали приборов, используемые при юстировке и ремонте, 
изменение положения которых при эксплуатации не допускается, 
следует размешать внутри прибора или фиксировать стопорением, 
краской, специальными устройствами, предохранителями и т.п.

2.4. В комплект прибора следует включать эксплуатационную до
кументацию по ГОСТ 2.601 и по заказу потребителя — ремонтную 
документацию по ГОСТ 2.602.

2.5. М а р к и р о в к а  и у п а к о в к а
2.5.1. Маркировку следует выполнять на приборе и упаковке спо

собами, обеспечивающими ее четкость и сохранность в течение всего 
срока службы прибора.

2.5.2. Маркировка прибора должна содержать:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора или его наименование;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изгото

вителя;
- год выпуска;
- знак государственного Реестра по ГОСТ 8.383 (для средств из

мерений).
2.5.3. Приборы должны иметь упаковку — укладочный ящик 

(футляр) и (или) чехол. В упаковке допускается размешать запасные 
части, принадлежности, материалы и инструменты, необходимые для 
технического обслуживания прибора. Приборы и принадлежности 
должны быть надежно закреплены в упаковке.

2.5.4. Маркировка упаковки должна содержать шифр и порядковый 
номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя.

2.5.5. Укладочный яшик (футляр) должен быть снабжен приспо
соблением для переноски.
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2.5.6. Упаковка приборов для работы па Крайнем Севере — по 
ГОСТ 15848.

3. ПРИЕМКА

3.1. Геодезические приборы серийного производства подвергают 
приемо-сдаточным, периодическим, типовым испытаниям и кон
трольным испытаниям на надежность; для средств измерений допол
нительно устанавливают государственные контрольные испытания 
по ГОСТ 8.001 и ГОСТ 8.383; для остальных - квалификационные 
испытания по ГОСТ 15.001. Приборы единичного производства под
вергают приемо-сдаточным испытаниям.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.2. Приборы, предъявляемые к приемке, должны быть уком

плектованы. отъюстированы и проверены на работоспособность.
3.3. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый прибор. 

Состав, объем и последовательность проведения испытаний должны 
быть установлены в стандартах и (или) технических условиях на 
приборы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.4. Периодические испытания должны проводиться не реже 

одного раза в два года. Испытаниям следует подвергать не менее трех 
образцов из числа приборов, прошедших приемо-сдаточные испыта
ния. на соответствие всем требованиям стандартов (технических ус
ловий) на приборы конкретных типов, кроме требования 
ремонтопригодности. Если при периодических испытаниях обнару
жено. что приборы отвечают предъяаленным к ним требованиям, 
результаты испытаний считают положительными.

3.5. Типовые испытания должны проводиться после внесения 
изменений в конструкцию, материалы и технологию изготовления, 
влияющих на метрологические и эксплуатационные характеристики 
приборов. Объем и состав испытаний устанавливают с учетом харак
тера внесенных изменений.

3.6. Контрольные испытания на надежность должны подразде
ляться на испытания: на безотказность, на долговечность и на ре
монтопригодность.

Контрольные испытания на безотказность и долговечность допус
кается совмещать с очередными периодическими испытаниями; кон
трольные испытания на ремонтопригодность проводит один раз при 
квалификационных или государственных контрольных испытаниях.

3.7. Для вновь разрабатываемых и модернизируемых приборов 
испытания на надежность проводят на установочной серии.
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4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Внешний вид, комплектность, маркировку, упаковку (пп. 2.1, 
2.4 и 2.5) проверяют визуально и сличением с конструкторской до
кументацией на прибор.

4.2. Работу подвижных частей (п. 2.2.2) и составных элементов 
конструкции (п. 2.3.1), взаимозаменяемость запасных частей и при
надлежностей (п. 2.3.2), крепление деталей приборов (п. 2.3.3) про
веряют опробованием: требование к интерфейсам (п. 2.2.7) 
проверяют опробованием и сличением с документацией.

4.3. Диапазон перемещения окуляров оптических систем 
(п. 2.2.3) проверяют наблюдением штрихов в фокальной плоскости 
окуляра через диоптрийную трубку. Окуляр последовательно устанав
ливают в крайние положения и для каждого делают отсчеты по шкале 
диоптрийной трубки после ее фокусирования по штрихам в фокаль
ной плоскости окуляра. Полученные отсчеты соответствуют верхнему 
и нижнему пределам диапазона перемещений окуляра.

4.4. Четкость изображения шкал в поле зрения оптических систем 
(п.2.2.4) проверяют визуально при включенной подсветке поля зре
ния сравнением с контрольным образном, утвержденным в установ
ленном порядке.

4.5. Предел разрешения зрительной трубы (п. 2.2.5) — по ГОСТ 
15114.

Качество изображения, даваемого зрительной трубой, оценивают 
визуально на оптической скамье по изображению миры и дифракци
онному изображению точечной диафрагмы. Качество изображения 
зрительной трубы должно соответствовать утвержденному образцу.

4.6. Коэффициенты пропускания (т) и рассеяния (5) зрительной 
трубы (п. 2.2.6) определяют на шаровой фотометрической установке.

Коэффициент т вычисляют по формуле

где Ф — световой поток, прошедший через зрительную трубу и при
нятый фотоэлектрическим индикатором, лм:

Ф0 — световой поток, излучаемый фотометрической установкой, лм. 
Коэффициент S  вычисляют по формуле

где £'] — яркость создаваемого зрительной трубой абсолютно черного 
тела, расположенного на равномерном по освещению фоне 
внутренней части шаропого фотометра, лк;
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£ j — яркость изображения фона, лк.
Погрешности определения коэффициентов т и S  не должны быть 

более 5 %.
4.7. Устойчивость к воздействию температуры (п. 2.2.8) проверяют 

в камере тепла (холода). Отклонения значений температур в камере 
тепла (холода) от заданных режимов не должны превышать 3 *С.

Допускается помешать прибор в упаковке в камеру с заранее 
установленными режимами и извлекать из камеры без изменения 
режима.

Время выдержки приборов в камере и после извлечения из каме
ры, а также перечень контролируемых характеристик должны быть 
указаны в стандартах (технических условиях) на приборы конкретных 
типов.

Прибор считают выдержавшим испытания, если он удоатетворяет 
требованиям стандартов (технических условий) на приборы конкрет
ных типов для данного вида испытаний.

4.8. При испытании приборов на воздействие температуры минус 
50 и плюс 50 *С (п. 5.6) их помещают в укладочном ящике (футляре) 
в камеру холода (тепла), понижают (повышают) температуру с откло
нением не более 3 "С и выдерживают в течение времени, указанного 
в стандартах (технических условиях) на приборы конкретных типов. 
Допускается помещать приборы в упаковке в камеру с заранее уста
новленным режимом и извлекать из камеры без изменения режима.

Прибор считают выдержавшим испытания, если он удовлетворяет 
требованиям стандартов (технических условий) на приборы конкрет
ных типов для данного вида испытаний.

4.9. При испытании на воздействие повышенной влажности 
(п. 2.2.8) приборы помешают в камеру влаги при температуре (20±3) "С. 
Относительную влажность повышают в соответствии с указанной в 
табл. 1.

Время выдержки прибора в камере атагн следует выбирать из ряда: 
2, 4, 8, 16 ч.

Прибор считают выдержавшим испытание, если он удовлетворяет 
требованиям стандартов (технических условий) на приборы конкрет
ных типов для данного вида испытаний.

Допускается помещать прибор в камеру влаги с заранее установ
ленным режимом.

4.10. При испытании на брызгозащищенность приборы в упаков
ке помещают в камеру дождя и не менее 0,5 ч подвергают равномер
ному обрызгиванию со всех сторон водой под углом 45‘ к горизонту 
интенсивностью (4±1) мм/мин.
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Температура волы должна быть (15±10) 'С, а температура воздуха — 
не ниже указанной для воды.

Прибор считают выдержавшим испытания, если он удовлетворяет 
требованиям стандартов (технических условий) на приборы конкрет
ных типов для данного вида испытаний.

4.11. При испытании на пыле защищенность (п. 2.2.9) приборы в 
упаковке помещают в камеру пыли и обдувают просушенной пылевой 
смесыо, содержащей 60—70 % песка. 12—20 % мела, 15-20 % каоли
на. Количество смеси должно составлять 0.1 % полезного объема 
камеры. Размеры частиц пылевой смеси не должны быть более 
0,2 мм.

Испытания проводят в течение 0,5 ч при скорости воздушного 
потока 5—15 м/с.

По окончании испытаний приборы извлекают из камеры пыли и 
проверяют на соответствие требованиям, установленным в стандар
тах (технических условиях) на приборы конкретных типов для дан
ного вида испытаний.

4.12. При испытании на вибропрочность (п. 2.2.10) приборы в 
упаковке помещают в амортизационные ящики (при их наличии), 
затем укладочный (амортизационный) ящик жестко крепят к столу 
вибростенда и проводят испытания в заданном режиме. Время испы
таний выбирают из ряда: 1, 2, 3 ч.

Прибор считают выдержавшим испытания, если он после испы
тания на вибропрочность удоатетворяет требованиям стандартов 
(технических условий) на приборы конкретных типов, установлен
ным для данного вида испытаний.

4.13. При испытании на ударопрочность (п. 2.2.10) приборы в 
упаковке помещают в упаковочные (амортизационные) ящики (при 
их наличии), жестко крепят на столе ударного стенда и подвергают 
в течение 0,5 ч воздействию многократных ударов (общее чисто 
ударов не менее 3000, длительность ударного импульса 3—5 мс). 
Затем проводят испытания при воздействии одиночных ударов 
(число ударов выбирают из ряда: 1, 3, 5, 10, длительность ударного 
импульса (3±1) мс).

Испытания на воздействие многократных ударов допускается 
заменять транспортной тряской при перевозке по непрофилиро- 
ванным дорогам со скоростью 20-40  км/ч на расстояние не менее 
200 км.

Прибор считают выдержавшим испытания, если он после испы
таний на ударопрочность удовлетворяет требованиям стандартов
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(технических условий) на приборы конкретных типов, установлен
ных для данного вида испытаний.

П р и м е ч а н и е .  Проверку прибора проводят после каждого вида 
испытаний на ударопрочность.

4.14. Безотказность и долговечность (п. 2.2.11) подтверждают ре
зультатами контрольных испытаний на надежность в порядке, ука
занном в стандартах (технических условиях) на приборы конкретных 
типов.

При наличии методики, разработанной и согласованной в уста
новленном порядке, допускается для вновь разрабатываемых и мо
дернизируемых приборов подтверждать показатели надежности 
расчетно-экспериментальными методами по ГОСТ 27.410.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортировать упакованные геодезические приборы, а 
также составные части и принадлежности приборов допускается 
транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок 
грузов, действующими на транспорте. Транспортирование приборов 
с ограниченными условиями транспортирования — по стандартам 
(техническим условиям) на приборы конкретных типов.

5.2. При отгрузке с предприятия-изготовителя приборы в упаков
ке должны быть уложены в транспортную тару и укреплены спосо
бом. обеспечивающим сохранность приборов и упаковки.

В транспортную тару должен быть вложен сопроводительный до
кумент. содержащий:

- обозначение прибора,
- число приборов в таре.
5.3. Транспортная маркировка транспортной тары — по ГОСТ 

14192 с обязательным нанесением манипуляционных знаков, соот
ветствующих надписям: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое», 
«Боится сырости» или предупредительных надписей о способах об
ращения с грузом.

5.4. Требования к креплению транспортной тары при транспор
тировании устанавливают в стандартах и технических условиях на 
приборы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
5.5. Условия транспортирования приборов в части воздействия 

климатических факторов внешней среды — по ГОСТ 15150: для уме
ренного и холодного климата — по группе 4(Ж2), для влажного тро
пического климата — по группе З(ЖЗ).

5.6. Приборы следует хранить в упаковке.
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5.7. Условия хранения приборов на складах — по группе 1 (Л) 
ГОСТ 15150.

При сроке хранения более 6 мес приборы должны быть законсер
вированы по группе 1 (Л) ГОСТ 9.014.

Хранение приборов с ограниченными условиями -  по стандартам 
(техническим условиям) на приборы конкретных типов.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Требования, необходимые для обеспечения заданных харак
теристик приборов в процессе их эксплуатации, должны быть указа
ны в стандартах (технических условиях) и эксплуатационной 
документации на приборы конкретных типов.

6.2. При подготовке к работе, испытаниях, поверке, ремонте и 
эксплуатации приборов должны быть выполнены требования ГОСТ
12.1.005, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.040.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие приборов требовани
ям настоящего стандарта и стандартов (технических условий) на 
приборы конкретных типов при соблюдении условий эксплуатации, 
хранения и транспортирования.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации устанашшвают в стандартах 
(технических условиях) на приборы конкретных типов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Обязательное

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Геодезические приборы необходимо подразделять:
1. По функциональному назначению на виды — теодолиты, нивелиры, 

дальномеры и др. в соответствии с приложением 3.
2. По точности — на высокоточные, точные, технические. Угломерные 

приборы: высокоточные — погрешность измерения угла менее 1,5”: точные — 
погрешность 1,5* — 10"; технические —погрешность более 10".

Приборы для измерения превышений (высот): высокоточные — погреш
ность измерения превышений менее I мм; точные — погрешность нс более 
3 мм; технические — погрешность более 3 мм.

Приборы для измерения длин линий: высокоточные — погрешность не 
более 2-10^; точные — МО-4  — 2-I0-6; технические — более МО-4 .

3. По физической природе носителей информации — на механические, 
оптико-механические, электронные, оптико-электронные.

4. По условиям эксплуатации — лабораторные (стационарные) и поле
вые (передвижные и носимые).

Геодезические приборы отдельных видов допускается классифицировать 
по типу отсчетных устройств, по конструкции осевых систем, но типу 
зрительных труб и другим признакам, определяющим конструктивные осо
бенности.

П р и м с ч а и и с. Признаки классификации по пи. 2 и 3 рекоменду
ется использовать для установления типов приборов в стандартах или тех
нических условиях на приборы конкретных типов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательны

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ 

В ТУ И СТАНДАРТЫ

1. Показатели назначения (номенклатура по ГОСТ 4.417).
2. Показатели надежности (номенклатура по ГОСТ 4.417).
3. Показатели экономного использования материалов и энергии (номен

клатура по ГОСТ 4.417).
4. Угловое поле зрения грубы.
5. Диаметр входного или выходного зрачка зрительной трубы.
6. Цена деления уровня.
7. Диапазон работы и погрешность самоусгановки компенсатора.
8. Рабочий диапазон наводящих устройств.
9. Моменты трения покоя подвижных частей (для рабочих органов

управления).
10. Коэффициент дальномера (высотомера).
11. Качество защитно-декоративных покрытий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ВИДЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ

Вид прибора
Уелон- 

мое
обозна
чение

Вид нрибор;|
Услов

но»:
обозна
чение

Буссоль Б Рулетка р
Базисный прибор БП Свстодальномер С
Высотомер геодезический В Теодолит т
Г и роте ОДОЛ ИТ ГГ Теодолит с злектронно-циф-
Дальномер геометрически и Д ровым отсчетным устройством тэ
Искатель геодезический И* Тахеометр номофаниый Tall
Кипрегель К Тахеометр элеюронный ТаЭ
Л е т а  мерная Л Транспорт ир геодезический ТГ
Линейка масштабная ЛМ Центрир оптический цо*
Линейка топографическая л т Центрир механический Ц‘
Нивелир н Эккер э*
Планиметр II Прибор вертикального проск-
Радиодальномер РД тирования I1BII
Рейка нивелирная PH Штатив Ш Р \
Рейка топографическая РТ ш н *

• Приборы не являются средствами измерений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (И]ме11сннам редакция, И м . № 1).
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