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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения по
нятий в области импульсной фотометрии, ядер ной техники, сиг
нальной фотометрии, лазерной фотометрии и колориметрии.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
дли применения во всех видах документации и литературы, вхо
дящих в сферу деятельности стандартизации или использующих 
результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с КОСТ 
7601 и ГОСТ 26148.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в 
табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин

Применение терминов — синонимов стандартизованного терми
на нс допускается .

2.1. Приведенные определения можно, при необходимости, 
изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение 
используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в 
объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать 
объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.2. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые 
и достаточные признаки пон ятия , определение не приведено и в 
графе «Определение» поставлен прочерк.

2.3. В табл. 1 приведены в качестве справочных буквенные 
обозначения к терминам.

2.4. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), ан
глийском (Е), французском (F) языках.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1988
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3. А лф авитны е у к азател и  со д ер ж ащ и х ся  в ста н д а р те  терм инов 
на русском я зы к е  н их иноязы чны е эквиваленты  приведены  в 
таб л . 2 — 5.

4. Терм ины  и определени я  общ етсхннческих понятий, необходи
м ы е д л я  поним ания текста  стан д ар та , приведены  в прилож ении.

5. С тан д ар ти зо ван н ы е  терм ины  набраны  полуж ирны м  ш риф 
том.

Т а б л и ц а  I

Термин Буиыгииое 
обо* Начеши On ре до. <• и м

I. ОСНОВНЫЕ понятия
1. Импульс излучения
D. Strahlungsimpids
E. Radiation pulse
F. Impulsion d’emlssion

2. Фотоне грическая x
величина

D. Photometrlsche 
Gro8c

E Photometric quantity
F. Quantity photom^tri- 

que
3. Импульсная фото- — 

метрня
D. Impulsphotometrk
E. Pulse photometry
F. Photometric 

d'impulsion
4. Интегральная no $xdt 

времени фотометричес
кая величина

5. Импульсный фото
метр

Г) Impulsphotomctcr
E. Pulse photometer
F. Photomelre 

d'impuMon

Электромагнитное излучение, су
ществующее в ограниченном интер
вале времени 1яп, мскьшеы времени 
наблюдения, и описываемое аналити
чески или графически в виде неко
торой функции времени 

По ГОСТ 26148

Наука об измерении характерис
тик импульсов излучений

Физическая величина, определяе
мая интегралом по времени от зна
чений фотометрической величины, 
выраженной п единицах, пропорцио
нальных мощности излучения 

Средство измерений величин им
пульсной фотометрии. 

П р и м е ч а н и я :
1. К импульсным фотометрам от

носятся также средства измерения, 
имеющие особые наименования 
{например радиометр, калори
метр, экспозиметр и другие сред
ства измерения, применяемые для 
импульсной фотометрии когерент
ного и некогерентиого излучения). 
2. Приведенное определение при

менимо для когерентного излучении 
в случае, если площадь приемника 
излучения в импульсном фотометре
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Продолжение табл. I

Термин Буквенное 
обилие сияя Оа редел «ом

Б. Нелинейная фото-

н время нарастания переходной ха
рактеристики фотометра превышают 
площадь когерентности поля излуче
ния в заданной точке пространства 
и время когерентности поля излуче
ния для заданного момента времени 

Паука об измерении характерно-
метрия
О. NMidfaeerv

тик импульсов излучений, в которой 
учитывается .зависимость фотомет-

E. Non-linear
photometry

F. Photometric 
non-lincBirc

ричсскнх характернее#* среы /г тм 
or плотности мощности и энергии 
воздейстаутощего излучения.

П р и м е ч а н и е .  Во осек ос
тальных терминах н определениях 
предполагается, что характеристи
ки средств измерения не зависят 
от мощности к анергии измеряемо
го излучения

2. ВЕЛИЧИНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИМПУЛЬС ИЗЛУЧЕНИЯ

7. Энергия импульса 
излучения

D. Strahlungsimpuls- 
energie

E. Radiant pulse 
energy

F. Energie d'irnpuleion 
d'emisslon
8. Поверхностная плот

ность энергии импуль
са излучения
D. Oberfladier.-Energie- 

dichte
E. Surface energy den

sity
F. Densile surfacique 

de I’energic
9. Поверхностная плот

ность мощности я им
пульсе излучения

D Oberflachen-LeiS- 
t'ingsdicijte im Strah- 
lungsJmpuls

E. Radiant power sur
face density in radiation 
pulse

F. Puissance 6ncrg6 
tique surfacique en im
pulsion d'emisslon

Q

В

Энергия, переносимая импульсом 
излучения

Энергия импульса излучения, от
несенная к единице поверхности

Мощность в импульсе излучения, 
отнесенная к единице поверхности
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Продо.%жение табл. I

Термин Буклет oeсСкпиисчнс Определение

10. Форма импульса 
излучения
D. Strahlungsimpuis- 

form
E. Radiation pulse 

shape
Г. Forme d'impulsion 

d'emission

m Величина, определяемая функцио
нальной зависимостью мощности в 
импульсе излучения от времени.

П р и м е ч а н и е .  В терминах 
И -23. 35—40 слово «издучени» 
может опускаться, если зто не при
водит к смысловой неопределен
ности

11. Максимальная 
мощность в импульсе 
излучения

D Huchtlcisiung im 
Strahlungsimpuls

E. Maximum power in 
radiation pulse

F. Puissance maximale 
en impulsion d'emission

Filial

12. Длительность им
пульса излучения

D. Strahlungsimpuls 
breitc

E. Radiation pulse 
duration

F. Durcc d'impulsion 
d’emission

T« Интервал времени, в течение кото
рого мощность излучения превыша
ет заданный относительный уровень

13- Длительность фрон
та импульса излуче
ния

D. Strahlungsimpuls- 
Ansteigezoit

E. Radiation pulse rise 
time

F. Temps de montec 
d'impulsion d’emission

и Интервал времени, з течение кото
рого мощность излучения нарастает 
в пределах уровней 0.1—0.9 от мак
симального значения

14. Длительность сре
за импульса излучения

D. Strahlungsimpuls- 
Abfailzcit

E. Radiation pulse 
decay time

F. Temps de deseenle

Tod Интервал времени, в течение ко
торого Moiuiiocib излучении спадает 
и пределах уровней 0.9—0,1 от мак
симального значения

d'impulsion
d'emission
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Продолжение гад л. /

Терпче Бук*» иное 
обОлизчсггие Определение

15. Частот* следования 
импульсов излучения

D. Strahlung»iinpu?$. 
Folgefrequcnz

E. Radiation pulse re
petition frequency

F. Frequence de repeti
tion des impulsions 
demission

г . Величина, определяемая отноше
нием числа импульсов излучения к 
единичному интервалу времени, зна
чительно превышающему длитель
ность импульса излучения

16. Период следования 
импульсов излучения

D. StrahlunRsimpuIs- 
periode

E. Radiation pulse 
repetition cycle

F Period* de repetition 
dcs impulsions d'emission

17. Скважность им
пульсов излучения

D. Strahlungsimpuls- 
verhaltnis

E. Radiation pulse 
ratio

F. Rapport d'impul- 
sions d'emission

т Величина, обратная часготе следо
вания импульсов излучения

4 Величина, определяемая отноше
нием периода следования импульсов 
излучения к обобщенной длитель
ности импульса излучения -

18. Средняя мощность 
импульсов излучения

D. Durchschnitis |«is- 
tung cler Strahlungslm- 
pulse

E. Average power ol 
radiation poises

F. Puissance moyenne 
des impulsions Remis
sion

19. Относительная не
стабильность виергии 
импульсов излучения

Рев Мощность излучения, определяемая 
отношением энергии импульса излу
чения к периоду его повторения

О № Величина, численное значение ко
торой определяют отношением сред
него квадратического отклонения ог 
среднего значения энергии импульса 
излучения в серии импульсов к сред
нему значению энергии за интервал 
времени, существенно превышающий 
период следования импульсов излу
чения
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Продолжение табл. I

Термин В укм ю ю е
ОбОУНЛНГШЕв Определение

20. Относительная не
стабильность максималь
ной мощности импуль
сов излучения

ар

21. Обобщенная мощ
ность импульса излуче
ния

D. Gcneralisierte 
SlrahlungsimpuJs- 
leistung

E. Generalized power 
of radiation pulse

F. Puissance gcnerali- 
sec d’impulslon 
d'etnission

P*o

22. Обобщенная дли
тельность импульса

D. Genera lisierte 
Strahlungsim pu Jsbreite

E. Generalized radia
tion pulse duration

F. Dur£e generalisee 
d’impuision 
d'emlssion

Величина, численное значение ко
торой определяют отношением соед- 
иего квадратического отклонения 
максимальной мощности импульса 
излучения в серии импульсов к сред
нему значению максимальной мощ
ности за определенный интерпал
времени, существенно превышаю
щий период следования импульсов 
излучения

Мощность излучения, характери
зующая импульс излучения прямо
угольной формы, полученный из ус
ловий равенства для прямоугольно
го и рассматриваемого импульсов ин
тегралов от мощности во времени и 
от квадрата мощности по времени 
соответственно для двух указанных 
импульсов.

П р и м е ч а н и е ,  Обобщенная 
мощность импульса излучения оп
ределяется по формуле

Рсд= J P *(t)dt/ J P V )dt,
Лги Леи

где \  P (t)d t и ( P * ( i)d t-
Лш Ли

интегралы от мощности по времени 
для рассматриваемого и эквивалент
ного прямоугольного импульсов из
лучения

Длительность эквивалентного пря
моугольного импульса, полученного 
из условия равенства для прямо
угольного и рассматриваемого им
пульсов интегралов от мощности по 
времени соответственно для двух 
указанных импульсов.

П р и м е ч а н и е .  Обобщенная 
длительность импульса излучения 
определяется по формуле

<об= I 5 P (i)d t\4  ( P '(t)d t,
Лги Лот

где J P(t)d! и f P * {t)d l-  
Лш *ии

интегралы от мощности по времени 
для рассматриваемого и эквивалент
ного прямоугольного импульсов из
лучения
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Продолжение габл. /

Термин Grxpciiuoeобо-тачеикс Определение

23. Коэффициент фор- Kx Численный параметр, характери
зующий отклонение формы импуль-мы импульса излучения

D. Strahlungsimpuls- са от прямоугольной на заданном
formfaktor интервале времени наблюдения и

Е, Radiation pulse равный отношению произведения ни-
shape factor т спилов от мощности по времени и

F. Facteur de forme куба мощности по времени к интег-
d'imputsion ралу от квадрата мощности по врс-
d'emlssion мени.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент 
формы импульса излучения опреде
ляется по формуле

f  p(0<u f  р щ м  J
1* и Лш Г*и 

где j‘ P (/)dr, j P>(t)dt, j  P*(i)dl— 
1*н *им 

интегралы от мощности по времени 
для рассматриваемого и жаипалент- 
ного прямоугольною импульсов из
лучения

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМПУЛЬСНОГО ФОТОМЕТРА

24. Передаточная фун
кция импульсного фото
метра
D. Obertragungsfunk- 

lion d«s lmpulsphoto- 
meters

E. Transfer function of 
pulse photometer

F. Fonction dc trans
fer! de photome'ie 
d'impuJsion

H(P)

25. Импульсная харак
теристика импульсною 
фотометра
D. Impulsverhalten des 

Impulspbotoraeters
E. Pulse response of 

pulse photometer
F. Reponse impulsion- 

nelle de photometre 
.d'impulsion

н о )

Величина, опрсгеляеыая отношени
ем изображения по Лапласу реак
ции импульсного фотометра или сто 
элемента к изображению воздейст
вующего импульса излучения.

П р и м е ч а н и я :
1. Слова «импульсного фотомет

ра» в терминах 25—30, 32—34, 41 
могут опускаться, если это ис при
водит х смысловой неопределен
ности.

2. В терминах 25—29 имеются 
аналот нчные определении и дли от
дельных элементов фотометра 
Характеристика, определяемая ре

акцией иипудьсиого фотометра на 
воздействие импульса излучения, 
имеющего вид дель?а-функинн
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Продолжение табл. /

Терм ни Бу« генное 
обозначение Ос р« деление

26. Длительность им
пульсной характеристи
ки импульсного фото
метра

Е. Pulse response time 
of pulse photometer

27. Переходная харак
теристика импульсного 
фотометра

Е. Step response of 
pulse photometer

T«.j Интервал «ремезги, в течение « п о 
роге значение импульсной характе
ристики импульсного фотометра пре
вышает уровень 0,1 от максимально
го значения

МО Характеристика, определяемая ре
акцией импульсного фотометра на 
воздействие импульса излучения, 
имеющего вид единичного скачка

28. Время нарастания 
переходной характерис
тики импульсного фото
метра

Е. Step response time 
of pulse photometer

Интервал времени, з  течение кото
рого Функция, описывающая реак
цию импульсного фотоуттрл, нарас
тает а пределах уровней от 0,1 до 
0.9 от максимального значения.

П р и м е ч а н и е .  В случае не
монотонной переходной характерис
тики максимальное значение функ
ция, описывающей реакцию фото-

29. Временное разре
шение импульсного фо
тометра

D. Zcitauflosung des 
Impulsphotometers

E. Time resolution of 
pulse photometer

F. Resolution tempore!- 
le dc photometre 
d’impulsfon
30- Характеристика 

преобразования импуль
сного фотометра

31. Диапазон измере-нкД
D. McBbereich
E. Range of measure

ment

метра или его элемента, определяет
ся как ордината прямоугольного 
импульса, имеющего со вспомога
тельным импульсом, образованным 
частью переходной характеристики 
от ее начала до момента затухания 
колебательных процессов, равные 
интегралы по времени от функции,, 
описывающей реакцию, и от квадра
та этой функции, причем длитель
ность вспомогательного импульса 
должна превышать время нарастания 
переходной характеристики ие менее 
чем п 10 раз

Минимальный интервал времени 
между двумя прямоугольными им
пульсами. при котором они воспри
нимаются раздельно при заранее 
заданном отношении сигнала к шу
му

Характеристика, определяемая за
висимостью показаний импульсного 
фотометра от значения измеряемой, 
фотометрической величины 

По ГОСТ 16263
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Прсдо.1жекие табл. I

Т е р м и я
Кукчеяиоч

■М ктоичснмс О п р ед ел е н и е

32. Линейный динами
ческий диапазон им
пульсного фотометра

D. Lincarer Dynamik- 
bereich des Impuisphoto- 
mcters

E. Linear dynamic ran
ge of pulse photometer

F .  Gamine dynamique 
linc-alrc de photometre 
d'impulslon

Пределы изменения измеряемой 
фотомегричсской велкчииы. в кото
рых характеристика преобразования 
импульсного фотометра линейна с 
заданным допустимым отклонением

33. Интегра «ьиая no 
времени чувствитель
ность импульсного фо
тометра

D. Integral* 
Empfindlichkcit

E. Integra! sensitivity
F. Scnsibilite 

integrate

s „ Физическая величина, определяе
мая отношением интеграла по вре
мени от импульсной характеристики 
фотометра или его элемента к энер
гии падающего на вход импульсно
го фотометра излучения, имеющего 
вид дельта-функиии.

П р и м е ч а н и е .  Размерность 
единицы интегральной чувствитель
ности определяется видом выбран
ной системы регистрации, напри
мер кулон на джоуль, джоуль на 
джоуль, водь7-сскукда на джоуль 
и  7 . Д .

3 4 .  Коэффициент лн- 
нсймпстн характеристи
ки преобразования им
пульсного фотометра

к „ Физическая величина, определяе
мая отношением значений чувстви
тельности импульсного фотометре, 

соответствующим разним энергиям, 
мощностям или филп'-сским пара
метрам, характеризующим реакцию 
фотометра.

П р и м е ч а н и е .  При исполь
зовании этого параметра необхо
димо указывать диапазон мощнос
ти энергии и другого физического 
параметра, в котором нормируется 
коэффициент линейности

35. Максимальная 
плотность мощности из
лучения

D. Maximale Strah- 
lungsleisiungsdichte

E. Maximum radiant 
power density

F. Denslte maximale de 
la puissance rayonnante

P » . X Наибольшая поверхностная п л о т 
н о с т ь  мощности излучения, при ко
торой погрешность средства изме
рения не превышает установленную 
при указанной длительности воздей
ствия импульса излучения



ГОСТ 24286—88 С. 10

Продолжение табл. I

Тернии Буквенное
обо-швчеиее Определение

36. Максимальная 
плотность анергии из
лучения

I). Maxima 1с Strah- 
lungsenergledichte

Е Maximum radiant 
energy density

F. Densite mnximale de 
I’energle rayonnante

37. Максимальная 
анергия излучения

D. Maximale Strah- 
lungscncrgic

E. Maximum radiation 
density

F. Ehergle rayonnante 
maximalc

38. Предельно допус
тимая плотность мощ
ности излучения

Q ш ч

Ра,

39. Предельно допусти
мая плотность анергии 
излучения

Quo

40. Предельно доп ус- * -в
тимая энергия импуль
са излучения

41. Коэффициент пере- К
дачи элемента импульс
ного фотометра

Наибольшая поверхностная плот
ность анергии импульса излучения, 
при которой погрешность средства 
намерения не превышает установлен
ную при указанной дднпмьмости 
воздействия импульса излучения

Наибольшая энергия импульса из
лучения, при которой погрешность 
средства измерения нс превышает 
установленную при указанной дли- 
1ельмости воздействия импульса из
лучения

Наибольшая поверхностная плот
ность мощности излучения, при ко
торой импульсный фотометр не те
ряет работоспособность при указан
ной длительности импульса излуче
ния

Наибольшая поверхностная плот
ность энергии импульса излучения, 
прн которой импульсный фотометр 
не теряет работоспособность при 
указанной длительности импульса 
излучения

Наибольшая энергия импульса из
лучения, прн которой импульсный 
фотометр не теряет работоспособ
ность прн указанной длительности 
импульса излучения 

Физическая величина, определяе
мая отношением сигнала на яыходе 
к с яг налу на входе элемента им
пульсного фотометра.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент 
передачи может быть как безраз
мерным. так и иметь размерность 
чувствительности
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Т а б л и ц а  2

Термин ."А термит

Величина фотометрическая 2
Величина фотометрическая интегральная по времени 
Время нарастания переходной характеристики импульсного

4

фотометра 28
Диапазон измерений 31
Диапазон импульсного фотометра линейный динамический 32
Длительность импульса излучения 12
Длительность импульса излучения обобщенная 
Длительность импульсной характеристики импульсного фото-

22

метра 26
Длительность среза импульса излучения 14
Длительность фронта импульса излучения 13
Импульс излучения
Коэффициент линейности характеристики преобразования

1

импульсного фотометра 34
Коэффициент передачи элемента импульсного фотометра 41
Коэффициент формы импульса излучения 23
Мощность в импульсе излучения максимальная 11
Мощность импульса излучения обобщенная 21
Мощность импульсов излучения средняя
Нестабильность максимальной мощности импульсов и.злуче-

16

ния относительная 20
Нестабильность энергии импульсов излучения относительная 19
Период следоваиня импульсов излучения 16
Плотность мощности в импульсе излучения поверхностная 9
Плотность мощности излучения максимальная 35
Плотность мощности излучения предельно допустимая 38
Плотность энергии излучения максимальная 36
Плотность энергии излучения предельно допустимая 39
Плотность энергии импульса излучения ноиерхиосгиаи 8
Разрешение импульсного фотометра временное 29
Скважность импульсов излучения 17
Форма импульса излучения 10
Фотометр импульсный 5
Фотометрия импульсная 3
Фотометрия нелинейная 6
Функция импульсного фотометра передаточная 24
Характеристика импульсного фотометра импульсная 25
Характеристика импульсного фотометра переходная 27
Характеристика преобразования импульсного фотометра 30
Частота следования импульсов излучения 
Чувствительность импульсного фотометра интегральная по

15

времени 33
Энергия излучения максимальная 37
Энергия импульса излучения 7
Энергия импульса излучения предельно допустимая 40



ГОСТ 24286-М  С. 12

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Т а б л и ц а  3

Терпка X» TCpNillU

DurchschnittsJcistung der Strahlungsimpulse 
Ge.icralisierte Strahlungsimpulsbreite

18
22

Gcneralisiertc Slrablungsimpulsleistung 
H6chtiti$tung Im Strahlungsimpuls

21
11

ImpHisphotomctor 5
.Impulsphotometrie 3
Impulsverhalten dcs Impulsphotometers 25
Integrale Empfindlichkeit 33
Lincarcr Dvnaitiikbcreich des Impulsphotometers 32
Maximale Slrahlungsenergie 37
Maximalc Strablungscnergicdichte 36
Maxlmale Sirahlungsleistungsdtchte 35
Meflbcrcich 31
Nichtlineare Photometric 6
Obcrfiachen-Energiedichte 8
Oberflachen-Lcistungsdichte im Strahlungsimpuls 
Photometrische GroBc

9
2

Strahlungsimpuls 1
Strahlungsimpuls-AMailxcit 14
Strahlungsimpuls-Ansteigezeit 13
Strahlungsimpuls-Folgcirequenz 15
Strahlur.gsimpulsbreitc 12
Strahltmgsinipulsenergie 7
Strahiungsimpulsform 10
Strahlungslmpulsfomifaktor 23
Strahlungsimpulspcriode 16
Sirahlungsimpulsverhaltnis 17
Oberlragungsfunktion des Impulsphotometers 24
Zeitauilosung des Impulsphotomctcrs 29

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Т а б л и ц а  4

Термин термина

Average power ol radiation pulses 18
Generalized power of radiation pulse 21
Generalized radiation pulse duration *>2
Integral sensitivity 33
Linear dynamic range of pulse photometer 32
Maximum power in radiation pulse 11
Maximum radiant energy density 36
Maximum radiant power density 35
Maximum radiation density 37
Non linear photometry 6
Protometric quantity 2
Pulse photometer 5 *



Продолжение табл. 4

:
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Терния

Pulse photometry
Pulse response of pulse photometer
Pulse response time of pulse photometer
Radiant power surface density in radiation pulse
Radiant pulse energy
Radiation pulse
Radiation pulse decay time
Radiation pulse duration
Radiation pulse ratio
Radiation puise repetition cycle
Radiation pulse repetition frequency
Radiation pulse rise time
Radiation pulse shape
Radiation pulse shape factor
Range ol measurement
Step response of pulse photometer
Step response time of pulse photometer
Surface energy density
Time resolution of pulse photometer
Transfer function of pulse photometer

Nt термина

3
25
26
9
7 
I

14
12
17
16
15 
13
10
23 
31
27
28
8 

29
24

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Т а б л и ц а  5

Герман M терпима

Density maximale dc I'cncrgie rayonnante 36
Densite maximale de la puissance rayonnante 35
Densite surfaciquc de l'cncrgic 8
Durec d'impulsion d'eraission 12
Durte gi-.-ieralisee d'impulsion d'emission 22
Energie d'impulsion d'emission 7
Energic rayonnante maximalc 37
Factcur de forme d'impulsion d'emission 23
Fonction dc transfert dc photometre d'impulsion 24
Forme dimpulsion d’emission 10
Frequence de repetition de-s impulsions d'emission 15
Gamrne dynamique iineaire de photom£lre d'impulsion 32
Impulsion d'emission 1
Prjriodc dc repetition des impulsions d'emission 16
Photom^tre dimpulsion 5
Photometric d'impulsion 3
Photometric non linC-aire 6
Puissance cncrgctiquc surfacique en impulsion d'emission 9
Puissance genera lisee d'impulsion d'emission 21
Puissance maximale en impulsion d’emission 11
Puissance moyenne des impulsions d'emission 18

Quantite photomfctrique 2
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Термин

Продолжение табл. 5

I Ьукивикое
i

Rapport d’impulstons d’emission 
Reponse impiilsionnelle de photometre d'impulsion 
Desolution temporcllc de photomitre d’impuSsion 
Sensibilitc integrate
Temps de descentc d'impulsion d'emisslon 
Temps de monlle d'impulsion d’emission

17
25
29
33
14
13

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термины общетехннческнх понятий, применяемых а стандарте
Т а б л и ц а  6

Терман Букаеи>*о« 
обо .качение Определение

1. Мощность излуче
ния

Р Физическая величина, определяе
мая производной по времени от энер
гии излучения.

П р и м е ч а н и е .  По ГОСТ 7601 
величина «мощность излучения» по 
физическому смыслу и размерности 
совпадает с величиной «поток излу
чения», которой рекомендуется поль
зоваться при рассмотрении прост
ранственных параметров излучения

2. Чувствительность 
импульсного фотометра

S Физическая величина, определяе
мая отношением изменения сигна
ла на выходе фотометра к вызываю
щему его изменению измеряемой фо
тометрической величины
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