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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на формовочные смеси 
и устанавливает метод определения предела прочности на .рас
тяжение в зоне конденсации влаги.

Метод основан на определении сопротивления растяжению 
образца при одностороннем нагреве.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 
23409.0—78.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют: 
весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24104—80;; 
копер лабораторный с массой падающего груза (6,35±0,015) кг 

и высотой падения груза 50 мм;
гильзу стальную шлифованную с поверхностной твердостью 

48—50 единиц по Роквеллу, внутренним диаметром (50±0,025) мм, 
шероховатостью внутренней поверхности Ra 0,012—0,025 мкм н 
кольцевыми канавками;

прибор для определения прочности при растяжении в зоне кон
денсации влаги Прибор должен обеспечивать односторонний на-
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грев образца до 320®С; относительную погрешность измерения не 
более ± 2% ; чувствительность — 0,5 деления шкалы мри нагруз
ке, равной 0,1 от предельного значения шкалы, 1,0 деления — 
при нагрузке, равной предельному' значению шкалы; скорость 
увеличения прилагаемой нагрузки—не более 0,8 кгс/см3 в минуту.

(Измененная редакция, Изм. № I).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. От пробы смеси, отобранной для испытания по ГОСТ 
23408—78, подготовленной по ГОСТ 23409.0—78, методом вычер
пывания выделяют массу смеси, которую подбирают опытным пу
тем так, чтобы высота образца после уплотнения смесн с помощью 
лабораторного копра троекратным ударом груза, равнялась 
(50±0,8) мм.

Высота образцов контролируется тремя рисками, нанесенными 
на станине н штоке капра.

(Измененная редакции, Изм. № 1).

А. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Образец вместе с гильзой устанавливают на прибор, под
вергают нагреву с одного торца до 320г1С и выдерживают в тече
ние 10—60 с. Затем нагрев прекращают и к образцу приклады
вают растягивающую нагрузку до его разрушения. Поверяюсть 
разрыва должна быть ровной.

Величину предела прочности фиксируют по показанию при
бора.

(Измененная редакция. Изм. № 1).
4.2. Испытапне проводят на трех параллельных навесках.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За предел прочности при растяжении в зоне конденсации 
влаги принимают среднее арифметическое результатов трех па
раллельных определении.

Если результаты замера одного образца отличаются от сред
него арифметического более чем на 15%, определение повторяют.

За окончательный результат испытания принимают среднее 
арифметическое результатов трех последних определений.
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Пункт 2.1. Четвертый абзац. Заменит*, значение: Ru 0,012-0,025 мхи на 
«не более Re 0,40 икх».
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