
БЗ
 1

-2
00

4

ГОСТ 29102.1-91 
(ИСО 4074-2-80)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРЕЗЕРВАТИВЫ РЕЗИНОВЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ

Издание официальное

И11К ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

центр сертификации

https://meganorm.ru/list0.htm


УДК 615.477.8.001.4:006.354 Группа F19

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

ПРЕЗЕРВАТИВЫ РЕЗИНОВЫЕ

Определение длины

Rubber condoms.
Determination of length

МКС 11.200 
ОКОТУ 2514

С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
29102.1-91

(ИСО 4 0 7 4 -2 -8 0 )

Дата введения 01.01.93

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения длины резиновых презервативов.

2. ПРИНЦИП

Свободное навешивание незакатанного презерватива па градуированный стержень и опреде
ление длины презерватива, исключая накопитель.

3. ОБОРУДОВАНИЕ

Стержень со шкалой с ценой деления I мм (чертеж).
Стержень для определения длины презерватива

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1992 
© ИГ1К Издательство стандартов, 2004
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4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Презерватив раскатывают и дважды его слегка растягивают, чтобы разгладить морщины.
4.2. Презерватив надевают на стержень и дают ему свободно висеть, при этом он растянут 

только за счет собственного веса.
4.3. Записывают с точностью до 1 мм наименьшую длину презерватива, отсчитываемую на 

шкале ниже открытого конца презерватива.

5. О ТЧЕТОВ ИСПЫТАНИИ

Отчет об испытании должен содержать следующие данные:
1) идентификацию образца;
2) длину (п. 4.3);
3) дату проведения испытания.
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