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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на методы оптического 
вида неразрушающего контроля объектов и устанавливает общие 
требования к аппаратуре, контрольным образцахМ, порядку подго
товки и проведению контроля, офорхмлению результатов и требова
ния безопасности.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их поясне
ния приведены в справочном приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Методы оптического вида контроля основаны на примене
нии электромагнитного излучения в диапазоне длин волн от 10-5 
до 103 мкм.

1.2. Методы оптического вида контроля и области их примене
ния приведены в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

* Переиздание (ноябрь 1984 г.) с Изменением № 1, 
утвержденным в августе 1984 г. (МУС 12—84).

©  Издательство стандартов, 1985
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Т а б л и ц а  I

Название
метода

Область
применения

Факторы, 
ограничиваю
щие область 
применения

Контролируемые
параметры

Чувствитель
ность

Погреш
ность,

%

Визуаль
ный

Дефектоскопия, 
контроль формы

Диапазон 
длин волн 
должен 
быть
0,38—0,76 
мкм

Дефектность, 
отклонение от 
заданной фор
мы

0,1) мм

Визуаль
но-опти
ческий

Дефектоскопия 
с помощью микро
скопов, стереоско
пия, размерный 
контроль с помо
щью проекцион
ных устройств, эн
доскопия внутрен
них поверхностей, 
интроскопия

Минималь
ная яркость 
изображе
ния объек
та контроля 
не менее 
Гкд/м2

Размеры из
делий, дефек
тов, отклоне
ния от задан
ной формы

0,6 А, 
А

0,1—|1Д>

Интер-
феромет-
ричес-
кий

1

Оптическая тол- 
щинометрия, конт
роль формы поли
рованных изделий, 
анализ шерохова
тости

Применим 
только для 
полирован
ных поверх
ностей

Сферичность,
плоскостность,
толщина

0.ML 0,1

Дифрак
цион
ный

Контроль разме
ров тонких воло
кон, формы ост
рых кромок, струк
туры

Размеры 
дефектов 
должны 
быть срав
нимы с дли
ной волны 
света

Диаметры 
волокон, раз
меры дефектов, 
острых кромок

0,1 А, 1,0

Поляри
зацион
ный

Контроль напря
жений в- прозрач
ных средах мето
дом фотоупруго
сти, анализ степе
ни поляризации 
источников света, 
эллипсометричес
кая толщиномет- 
рия

Применим 
только для 
оптически 
прозрачных 
сред

Вращение 
плоскости по
ляризации дву- 
лучепреломле- 
ние, толщина

0.6Я
А

1,0

Фазово-
конт
растный

Контроль опти
ческой неоднород
ности прозрачных 
сред

Применим 
только для 
оптически 
прозрачных 
сред

Градиент
показателя
преломления

0.6Я
А

0,01



ГОСТ 23479—79 Стр. 3

Продолжение табл. 1

Название
метода

Облйсть
применения

Факторы, 
ограничиваю
щие область 
применения

Контролируемые
параметры

Чувствитель
ность

Погреш
ность,

%

Рефрак-
томет-
ричес-
кий

Дисперсионный 
контроль оптиче
ских сред, измере
ние концентрации 
растворов

Применим 
только для 
оптически 
прозрачных 
сред

Показатель
преломления

0.6Я
А

о,ш

Рефлек
сометри
ческий

Контроль шеро
ховатости поверх
ности изделий, из
мерение блеска и 
глянца

Коэффици
ент отра
жения дол
жен быть 
не менее 
1%

Коэффициент
отражения,
индикатрисса
отражения

0,6Х
А

1,0

Денсито-
метриче-
окий

Анализ оптиче
ской плотности 
светофильтров, 
прозрачных пле
нок

Применим 
для нерас
сеивающих 
прозрачных 
сред

Оптическая
плотность,
коэффициент
пропускания

0,6Х
А

1,0

Спект
ральный

Контроль спек
тральных харак
теристик изделий 
в отраженном и 
проходящем свете, 
анализ состава га
зовых смесей, 
жидкостей, твер
дых веществ

Спектральное 
коэффициен
ты отражения, 
поглощения, 
пропускания, 
концентрация 
вещества

ДА, „ 
X = “ - 4

1,0

Колори
метри
ческий

Анализ цвета из
делий

Наличие 
источников 
посторон
ней засвет
ки

Координаты
цвета

'Ш(М> мкм 1,0

Нефело-
метри-
ческий

Анализ струк
туры кристаллов, 
стекол, растворов, 
газов, грануломет
рия

Индикатрисса
рассеяния,
коэффициенты
рассеяния,
концентрация
объемных
включений

О.бЯ
А

1,0

Стробо
скопи
ческий

Дефектоскопия 
и размерный кон
троль подвижных 
объектов

— Угловая ско
рость

Ш-6 с 5,0
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Продолжение табл. 1

Название
метода

Область
применения

Фактсуэы, 
ограничиваю
щие область 
применения

Контролируемые
параметры

Чувствитель
ность

Погреш
ность,

%

Фото
метри
ческий

Измерение ха
рактеристик ис
точников оптиче
ского излучения

— Яркость

Освещенность

Ш~4 кд/м2 

♦ ГО-2 лк

5,0

Гологра
фичес
кий

Контроль гео
метрии объектов 
сложной формы, 
однородности оп
тических сред

Малая ко
герент
ность лазе
ра, вибра
ции

Деформации, 
перемещения, 
отклонение 
от заданной 
формы, гра
диенты по
казателя 
преломления

0,1 А 1у0

Телеви
зионный

Электронно-оп
тический анализ 
структуры ве
ществ, измерение 
линейных разме
ров

Г рануломет
рические ха
рактеристики, 
размеры 
дефектов

%
А

1,0

П р и м е ч а н и е .  ДА, — минимальная разность длин волн, > при которой воз
можно измерение спектральных характеристик объектов;

%—длина волны света;
A =  «sina —апертура оптической системы, 

где п —показатель преломления; 
a  —апертурный угол.

2. АППАРАТУРА И КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

2.1. Аппаратура должна разрабатываться и изготовляться в со
ответствии с требованиями ГОСТ 12997—76.

2.2. Основными характеристиками аппаратуры оптического ви
да контроля должны быть:

диапазон контролируемых параметров;
разрешающая способность;
поле зрения;
увеличение;
основная и дополнительная погрешности.
2.3. Величины погрешности аппаратуры должны определяться 

по стандартам и техническим условиям на конкретные типы ап
паратуры, а виды нормируемых характеристик средств измерении 
должны соответствовать ГОСТ 8.009—84.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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2.4. Аппаратура оптического вида контроля должна обеспечи
вать качество изображения дефектов (яркость, цвет, контраст, раз
мер, время анализа), необходимое для обеспечения оптимальных 
условий их наблюдения

2.5. При выборе аппаратуры следует предпочитать, (при одина
ковых характеристиках) приборы с экранным методом наблюде
ния, вызывающие меньшее зрительное утомление.

2.6. Для защиты от попадания в глаз оператора мешающих 
наблюдению световых лучей аппаратура должна иметь соответст
вующие устройства (диафрагмы, бленды и т. п.).

2.7. Для настройки и периодической проверки работоспособ
ности и расшифровки показаний аппаратуры должны использо
ваться контрольные образцы, разрабатываемые и изготавливае
мые по технической документации разработчика аппаратуры или 
по отраслевым и междуведомственным техническим документам.

2.8. При приемо-сдаточных, периодических и типовых испыта
ниях аппаратуры должны использоваться контрольные образцы, 
разработанные предприятием — разработчиком аппаратуры и изго
товленные предприятием — изготовителем аппаратуры.

2.9. Для проверки аппаратуры непосредственно перед проведе
нием контроля объектов, а также для контроля методом сравне
ния с объектом могут быть использованы образцы, специально из
готовленные потребителем аппаратуры, с внесением определенного 
вида дефектов.

Наименьший размер выявляемых дефектов должен не менее 
чем в три раза превышать величину микронеровностей рельефа 
поверхности контролируемых объектов.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использование имитаторов.
2.10. Контрольные образцы должны быть аттестованы соответ

ствующими метрологическими службами.
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

3.1. Подготовка аппаратуры и объекта контроля должна про
изводиться в соответствии с технической документацией на кон
троль и включать:

подготовку объекта контроля к операциям контроля;
проверку работоспособности аппаратуры;
выбор условий контроля.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Подготовка контролируемого объекта к операциям контро

ля должна производиться в следующей последовательности:
до начала проведения контроля с поверхности объекта 'контро

ля удаляют частицы или загрязнения, 'мешающие проведению 
контроля;

определяют границы контролируемого участка и характер де
фектов.
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3.3. Проверка работоспособности аппаратуры должна произво
диться в соответствии с инструкцией по эксплуатационной доку
ментации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.4. Выбор условий контроля должен сводиться к обеспечению 

нормальных условий освещенности контролируемого объекта, уста
новлению требуемого режима работы и взаимного расположения 
объекта контроля и аппаратуры.

3.5. Схемы испытаний методами, оптического вида контроля 
приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Способ
освещения Схема испытаний Области применения

В отражен
ном свете

рг 

fТ
Контроль поверхност

ных дефектов непрозрач
ных материалов, измере
ние линейных размеров

В проходя
щем свете ЕЬЕЬШ

Контроль внутренних 
напряжений, наличия 
включений в прозрачных 
материалах, измерение 
линейных размеров

В рассеянном 
свете 7}

3 t̂LL

Контроль диффузно, 
отражающих изделий, 
обнаружение включений 
п̂о методу темного поля, 
измерение блеска, цвета 
и яркости поверхности

7}

Комбиниро
ванное осве
щение 03

0 > ЕН3
Контроль кристаллов, 

полупрозрачных матери
алов, анализ структуры 
и микрорельефа поверх
ности изделий

Обозначения: /  — источник излучения; 2 — объект контроля; 5 — приемное 
устройство; 4 — зеркальная составляющая отраженного потока.

П р и м е ч а н и я :
1. Схема испытаний зависит от размера и формы объекта и выбирается с 

учетом оптимальных условий выявляемости конкретного типа дефектов.
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2. Параметры источника излучения (интенсивность, спектр, поляризация, 
пространственно-временное распределение интенсивности, степень когерентности) 
следует выбирать так, чтобы обеспечить максимальный контраст изображения.

3.6. Нормы освещенности поверхности объекта при визуаль
ном контроле в зависимости от контраста дефекта с фоном и его 
размером приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименьший 
размер дефекта, 

мм

Контраст 
дефекта 
с фоном

Характери
стика фона

Освещенность, лк, при системе

комбинированного
освещения

общего освещения

разрядны
ми лам

пами

лампами
накали
вания

разрядны
ми лам- * 

пами

лампами
накали
вания

До 0,1/5

Малый Темный 5000 4000 1600 300
Светлый 4000 3000 11260 300

Средний
Темный 3000 3000 1О0Ю ЗОЮ
Светлый 3/000 2000 1050 ЗОЮ

Большой
Темный 1600 Т260 400 300
Светлый’ 1(500 4(250 40)0 ЗОЮ

От 0,16 
до 0,30

Малый
1

Темный ’ 4000 3000 125/0 ЗОЮ
Светлый 3000 2500 750 ■ ЗОЮ

Средний
Темный . 3000 2500 760 ЗОЮ
Светлый 2000 1500 500 ЗОЮ

Большой
Темный 2000 1500 500 ЗОЮ
Светлый ’ 1000 7(50 300 250

От 0,30 
до 0,50

Малый Темный 2000 1600 500 ЗОЮ
Светлый. 1000 ТБО 300 200

Средний
Темный юоо 7150 . 500 300
Светлый 750 600 300 200

Большой
Темный 7:50 600 300 200
Светлый 400 400 200 160

От 0,50 
до 1у0О 
и более

Малый Темный 760 600 300 200
Светлый 500 600 200 1(50

Средний
Темный 500 500 200 160
Светлый 500 400 160 НОЮ

Большой
Темный 400 400 160 1(00

. Светлый 300 300 150 100
П р и м е ч а н и я :
1. Под системой общего освещения следует понимать такое расположение 

светильников, при котором ©ни создают равномерную освещенность во всех 
точках производственного помещения.
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2. Под системой комбинированного освещения следует понимать такое рас
положение светильников, при котором на рабочих местах есть местное освеще
ние, а по всей площади помещения — общее, создающее освещенность не менее 
10% от значений, установленных в табл. Э.

3. Контраст изображения определяют по формуле
Г1"__ В ф -б д
К==------’и  ф

где Вл — яркость изображения дефекта, кд/м2;
Вф — яркость фона, окружающего дефект, кд/м2.

При/С>'0,5 контраст считают большим, при 0 ,2 < /(< € ',5 — средним, при 
/(<0,2 — малым.

3.7. Операции контроля должны производиться с учетом кли
матических характеристик и требований размещения аппаратуры, 
изложенных в паспорте и инструкции по эксплуатации.

3.8. Контроль объектов должен осуществляться в соответствии 
с методикой контроля на конкретные типы аппаратуры и объекта 
и включать в себя следующие операции:

установку объекта контроля и аппаратуры в требуемое поло
жение;

введение объекта в режим контроля (освещение, устранение 
смещения или вибрации и т. п.);

наблюдение и (или) измерение контролируемого параметра;
контроль качества объекта посредством сравнения его с конт

рольным образцом;
обработку результатов.
3.9. Методика контроля должна разрабатываться предприяти- 

е м -из готовите л е м объектов контроля и утверждаться в установлен
ном порядке.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Результаты контроля объектов должны оформляться про
токолом или заноситься в регистрационный журнал, в которых 
указывают:

наименование и тип контролируемого объекта, его номер или 
шифр;

размеры и расположение контролируемых участков на объекте 
контроля;

условия проведения контроля;
метод оптического вида контроля объекта;
основные характеристики выявленных дефектов (форму, раз

мер, глубину залегания, расположение или ориентацию относи
тельно базовых осей или поверхностей объекта контроля);

наименование и тип используемой аппаратуры и контрольных 
образцов;
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техническую документацию на контроль;
дату и время контроля;
должность, фамилию, имя и отчество лица, проводившего 

контроль.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. При оформлении результатов контроля допускается вво

дить в регистрационный журнал дополнительные сведения, опре
деляемые -спецификой контроля.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с аппаратурой должны соблюдаться «Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустано
вок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором.

5.2. Работа с аппаратурой должна проводиться в. соответствии 
с требованиями безопасности, изложенными в эксплуатационной 
документации на аппаратуру конкретных типов.

5.3. При работе с аппаратурой, в состав которой входят опти
ческие квантовые генераторы, необходимо соблюдать требования 
«Санитарных правил при работе с лазерами», утвержденные Ми
нистерством здравоохранения СССР.



Стр. 10 ГОСТ 23479—79

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Термин Пояснение

Оптический неразрушаю
щий контроль 

Дефект
Разрешающая способность 

аппаратуры

Поле зрения аппаратуры

Чувствительность

Определение по ГОСТ 24601*—80

Определение по ГОСТ 164671-—79 
Наименьшее расстояние между точками объек

та, раздельно регистрируемыми устройством конт
роля, выраженное в линейной или угловой мере 

Область объекта, в которой производится конт
роль и которая измеряется в линейной или угло
вой мере

Минимальное изменение размеров, формы, про
странственного положения контролируемого объ
екта, минимальный размер- (ширина, глубина, 
длина) выявляемого дефекта, минимальное из
менение эквивалентного параметра, характеризу
ющего структуру или физико-химические свойст
ва контролируемого объекта, которые с задан
ной вероятностью обнаруживается в данных 
условиях при использовании аппаратуры

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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Группа Т59

Изменение № •> ГОСТ 23479—79 Контроль нсратрушающмй. Методы оптического 
вида. Общие требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.0<i.89 Л  2064

Дата введения 0».01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ ООП.
Вводная часть. Заменить слова: «контрольным* на «стандартным». «прило

жении I» на «приложении».
Раздел 2. Наименование. Заменить слово: «контрольные» на «стандартные». 
Пункты 2.1. 2.2 изложить в новой редакции: «2.1. При контроле оптическим 

методом применяют аппаратуру по ГОСТ 12997—84 и техническим условиям, ут
вержденный н установленном порядке.

2 2. Основными характеристиками аппаратуры оптического виде контроля 
должны быть:

разрешающая способность: 
диапазон рабочих температур: 
пате зрения.

(Продолжение см. с. 270) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23479—79)
предел допускаемой основной погрешности измерения (для аппаратуры с из

мерительной системой)».
Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 8.009- 72 на ГОСТ 8.СС9—84.
Пункты 2.7, 2.8. Заменить слово: «контрольные» на «стандартные»
Пункт 2 10 исключить.
Пункт 3.8. Заменить слова- «с контрольным образном» на «со стандартным 

образцом и другим способом».
Пункт 4.1. Заменить слово- «контрольных» на «стандартных*.
Пункт 5.1 изложить в повой редакции. «5.1. При работе с аппаратурой! 

должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок и. 
правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

(МУС № И 1989 г.)
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