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НастояшиИ стандарт распространяется на фосфор и неорганические соединения фосфора и 
устанавливает метод определения хлоридов.

Метод основан на потенциометрическом титровании хлоридов раствором азотнокислого се
ребра. Метод применим при массовой доле хлоридов в пробе от 0.01 до 1 %.

(Измененная редакция. Изм. №  2).

1. О Т Б О Р  П РО Б

1.1. Отбор проб проводят по нормативно-технической документации на конкретные виды 
продукции.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ  И РАСТВОРЫ

pH-метр лабораторный с погрешностью измерения ±0.05 pH.
Электрод серебряный.
Электрод из сульфата ртути (I).
Весы лабораторные по ГОСТ 24104*, 2-го класса точности с пределом взвешивания до 200 г и 

4-го класса точности с пределом взвешивания до 500 г.
Бюретка по ГОСТ 29251 вместимостью 5 см3.
Стаканы типа В или Н по ГОСТ 25336. вместимостью 400 см3.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, раствор с (AgNOj) = 0,05 моль/дм3 (0.05 н. раствор).
Кислота азотная по ГОСТ 4461. раствор с (HNO,) = 5 моль/дм3 (5 н. раствор).
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
(Измененная редакция. Изм. №  1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. 1 г пробы взвешивают, результат взвешивания, в граммах, записывают до четвертого 
десятичного знака, при массовой доле хлоридов от 0,1 до 1 % и 10 г пробы взвешивают, результат 
взвешивания, в граммах, записывают до второго десятичного знака при массовой доле хлоридов от 
0,01 до 0,1 %. Пробу переносят в стакан и растворяют в 160 см3 воды, добаатяют 50 см3 раствора 
азотной кислоты и потенцнометрически титруют раствором азотнокислого серебра.

Одновременно проводят определение хлоридов в контрольной пробе в тех же условиях и с 
добаатеннем такого же количества реактивов.

П р и м е ч а н и е .  Допускается проводить определение потенциометрическим методом с помощью хло- 
ридсслсктивного электрода или меркуриметричсскнм методом.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

* С I июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24 КМ—2001.

Издание официальное Перепечатка воскрешена

12

декоративные украшения

https://meganorm.ru/list0.htm


ГОСТ 24024.6-80 С. 2

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю хлоридов (X) в процентах вычисляют по формуле

Y -  ( v ~  v \) ■ ° '0 5 '35.453 • ,(Ю ( V -  Р.) 0,1773 
1 ОНО т т *

где V — объем раствора азотнокислого серебра, израсходованный на титрование анализируемого 
раствора, см';

У, — объем раствора азотнокислого серебра, израсходованный на титрование контрольной про
бы. СМ ,

т — масса навески, г.
За результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллель

ных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,04 % при 
массовой доле хлоридов в пробе от 0,1 до I % и 0,002 % при массовой доле хлоридов в пробе от 0.01 
до 0,1 %.

(Измененная редакция. Изм. .V? 1).
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