
Поправка к ГОСТ Р ИСО 20857—2016 Стерилизация медицинской продукции. Горячий воздух. Тре
бования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских 
изделий

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 1. Область примене- юбкомендации рекомендации
ния. Пункт 1.1.1. Примечание

(ИУС № 9 2016 г.)
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сертификация приборов
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