
МКС 11.040.55 
Группа Р24

к ГОСТ 23496—89 Эндоскопы медицинские. Общие технические требова
ния и методы испытаний (см. Изменение № 1, ИУС № 10—91)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.20.2а 50 А 50 мА

(ИУС № 10 2001 г.)

классификатор продукции

поправка

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

