
Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Группа Р24

к ГОСТ 28603—90 Аппараты для УВЧ-терапии. Общие технические требования 
и методы испытаний

И каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2*1.1. Второй ±20%  (до 01.01.93 — ±30 %
абзац ±30% )

(ИУС № 2 1993 г.)
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Поправка

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

