
Изменение № 2 ГОСТ 10223—82 Весовые дозаторы дискретного действия, весы 
и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.06.88 № 2366

Дата введения 01.01.89

Пункт 3 дополнить абзацем: «Вид измерительного устройства, уравновеши
вающего устройства или тип преобразователя и возможность вывода данных в 
АСУ и ЭВМ — по ГОСТ 27423—87 и ГОСТ 27424—>87».

(Продолжение см. с. 320)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10223— 82)
Стандарт дополнить пунктом — 44: «44. Масса и потребляемая мощность 

дозаторов дискретного действия — по ГОСТ 274124—87; удельная масса и потреб
ляемая мощность весов автоматических конвейерных без учета мощности приво
да конвейера, а также удельная масса и потребляемая мощность дозаторов ве
совых автоматических непрерывного действия транспортерных — по ГОСТ 
27423—87».

(ИУС № 11 1988 г.)
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