
Изменение № 1 ГОСТ 17726—81 Стерилизаторы медицинские паровые, воз
душные и газовые. Термины и определении
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.0585 
№ 1344 срок введения установлен

с 01.10.85

Таблица. Термины 34, 51 н их определения исключить.
Графа «Определение». Термин 45. Определение изложить в новой редак

ции: «По ГОСТ 25375—82».
Алфавитный указатель терминов. Исключить термины: «Температура сте* 

рилнэацин (34)», «Цикл стерилизации (51)».
(ИУС М 8 1985 г.)
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