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ИЗМЕНЕНИЕ N 1

"ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ"

(Правила по метрологии ПР 50.2.009-94)

Раздел 1 дополнить новым пунктом 1 .3 .1 :

"1.3.1. Заявки на проведение испытаний единичных экземпля­
ров средств измерений, а также измерительных систем, измеритель­
но-вычислительных комплексов и их компонентов направляются в ГЦИ 
СИ. а копия заявки в Управление Госстандарта России.

ГЦИ СИ принимает решение по заявке и проводит испытания."

Раздел 1 дополнить пунктом 1.10:

"1.10. Образцы средств измерений, предъявленные на испыта­
ния для целей утверждения типа, в случае положительных результа­
тов. подлежат поверке в процессе эксплуатации, хранения и после 
ремонта в соответствии с проверенной в процессе испытаний мето­
дикой поверки"

Раздел 2 пункт 2 .2 .1 . первый абзац первое предложение изло­
жить в новой редакции:

"2.2.1. Программа испытаний средств измерений по п.1.3.1. 
предусматривает установление метрологических характеристик этих 
средств измерений и проверку методики поверки."

Раздел 2 пункт 2 .4 . первый абзац изложить в новой редакции:

"2.4. При положительных результатах проведенных испытаний 
средств измерений для целей утверждения типа ГЦИ СИ утверждает 
(согласовывает) методику поверки, согласовывает описание типа и 
составляет в 3-х экз. акт испытаний средств измерений для целей 
утверждения их типа по форме приложения 6."

Раздел 3 пункт 3 .1 .1 .  после первого абзаца дополнить а б за ­
цем:

"После утверждения акта испытаний средств измерений по 
п. 1.3.1. ГЦИ СИ, проводивший испытания, направляет во ВНИИМС 
первый экземпляр акта испытаний с документами по п.2.4, а также 
заключение о возможности утверждения типа.”

Приложения 2 и 3. вторую подстрочную запись изложить в но­
вой редакции:

(изготовитель")
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