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4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Определение остаточных количеств пропиконазола 
в плодах и соке цитрусовых методом капиллярной 

газожидкостной хроматографии

Свидетельство об аттестации № РОСС RU.0001310430/0228.06.04.15.
Настоящие методические указания устанавливают порядок приме

нения метода капиллярной газожидкостной хроматографии для измере
ния концентрации пропиконазола в цитрусовых (плоды, сок) в диапазо
не 0,02—0,2 мг/кг.

Методические указания носят рекомендательный характер.
Пропиконазол (±)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан- 

2-илметил]-1Я-1,2,4-триазол (ИЮПАК).

C15H17C12N30 2 
М.в. 342,2.
Вязкая жидкость с умеренным масляно-сладким ароматом. Темпе

ратура воспламенения > 250 °С. Плотность 1,279 г/см3 при 20 °С. Давле
ние паров 5,6 х 10'2мПа (при 25 °С). Растворимость в воде 176,5 мг/л 
(25 °С, pH 7). Хорошо растворим в большинстве органических раство
рителях. Устойчив к гидролизу, при 150 °С не наблюдается разложения.

Методические указания
МУК 4.13346— 16

СН3СН2СН2 о сн2
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Краткая токсикологическая характеристика. Острая пероральная 
токсичность (LD50) для крыс -  1 411 мг/кг; острая дермальная токсич
ность (LDso) Для крыс > 24 471,2 мг/кг.

Область применения. Пропиконазол -  системный фунгицид широ
кого спектра защитного действия.

1* Погрешность измерений
При соблюдении всех регламентируемых условий проведения ана

лиза в точном соответствии с данной методикой погрешность (и ее со
ставляющие) результатов измерения при доверительной вероятности 
Р ~ 0,95 не превышает значений, приведенных в табл. 1 для соответст
вующих диапазонов концентраций.

Таблица 1
Метрологические параметры

Анализи
руемый
объект

Диапазон
опреде
ляемых
концен
траций,

мг/кг

Показа
тель точ

ности 
(граница 
относи
тельной 
погреш
ности), 
+5, %, 

Р = 0,95

Показа
тель пов
торяемо

сти
(средне
квадра
тичное 

отклоне
ние пов
торяемо
сти), ап 

%

Показа
тель вос
произво
димости 
(средне
квадра
тичное 

отклоне
ние вос
произво
димости),

<7*, %

Показа
тель вос
произво
димости 
(средне
квадра
тичное 

отклоне
ние вос- 
произво- 

димо- 
сти), г, %

Предел вос
производимо
сти (значение 
допустимого 
расхождения 
между двумя 
результатами 

измерений, 
полученных в 
разных лабо
раториях), R, 

%
Плоды цит
русовых

от 0,02 до 
0,2 вкл. 50 4,1 5,8 12 16

Сок от 0,02 до 
0,2 вкл. 50 3,1 4,3 9 12

Полнота извлечения вещества, стандартное отклонение, довери
тельный интервал среднего результата для всего диапазона измерений 
{п ~ 20) приведены в табл. 2.

Таблица 2

Анализируе
мый объект

Метрологические параметры, Р = 0,95, л -  20
предел
обнару
жения,
мг/кг

диапазон 
определяе

мых концен
траций, мг/кг

полнота
извлечения
вещества,

%

стандарт
ное откло
нение, %

доверитель
ный интервал 
среднего ре

зультата, ±, %
Плоды цитру
совых 0,02 0,02—0,2 89,1 5,33 2,83
Сок 0,02 0,02—0,2 89,0 3,60 1,92
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2. Метод измерений
Метод основан на определении пропиконазола с использованием 

капиллярной газожидкостной хроматографии с электронно-захватным де
тектором после извлечения вещества из анализируемых образцов ацето
нитрилом и очистки экстрактов на патроне, заполненном силикагелем.

Количественное определение проводится методом абсолютной ка
либровки.

3. Средства измерений, вспомогательные устройства, 
реактивы и материалы
ЗЛ* Средства измерений

Газовый хроматограф, снабженный электронно
захватным детектором с пределом детектиро
вания по линдану 5 • 10'14 r/с и автоматичес
ким пробоотборником, предназначенный для 
работы с капиллярной колонкой 
Газовый хроматограф с масс-селективным 
детектором и автоматическим пробоотборни
ком, предназначенный для работы с капилляр
ной колонкой
Барометр-анероид с диапазоном измерения 
атмосферного давления 5—790 мм рт. ст. и с 
пределом допустимой погрешности
(1 ± 2,5) мм рт. ст. ТУ 2504-1799—75
Весы аналитические с пределом взвешивания
110 г и пределом допустимой погрешности
0,001 г ГОСТ Р 53228—08
Весы лабораторные общего назначения с
наибольшим пределом взвешивания до 420 г и
пределом допустимой погрешности ± 0,01 г ГОСТ Р 53228—08
Колбы мерные 2-го класса точности вместимо-
стью 100,200,250 см3 ГОСТ 1770—74
Меры массы ГОСТ OIML R 111-1—09
Микрошприц вместимостью 10 мм3
Пипетки градуированные 2-го класса точности
вместимостью 1,0; 2,0; 5,0 и 10 см3 ГОСТ 29227—91
Цилиндры мерные 2-го класса точности
вместимостью 100 и 250 см3 ГОСТ 1770—74

Примечание* Допускается использование средств измерения с аналогич
ными или лучшими характеристиками.
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3.2. Реактивы
Пропиконазол, аналитический стандарт с 
содержанием основного компонента 97,2 % 
Азот газообразный (чистота 99,999 %) 
в баллонах 
Ацетон, осч
Вода для лабораторного анализа (бидистилли- 
рованная или деионизованная) 
н-Гексан (гексан), для хроматографии 
Дихлорметан, осч
Калий углекислый (карбонат калия, поташ), 
хч, прокаленный
Кальций хлористый (хлорид), хч, насыщенный 
водный раствор
Кислота серная концентрированная, хч 
Кислота соляная (хлороводородная), хч 
Натрия гидроокись (гидроксид натрия), хч 
Натрий сернокислый (сульфат натрия) 
безводный, хч
Натрий углекислый (карбонат), хч 
Фосфор (V) оксид (фосфорный ангидрид, 
пентоксид фосфора)

ТУ 6-21-39—96 
ГОСТ 2603—79

ГОСТ Р 52501—05 
ТУ 6-09-06-657—84 
ТУ 2631 -013-44493179—98

ГОСТ 4221—76

ГОСТ 450—77 
ГОСТ 4204—77 
ГОСТ 3118—77 
ГОСТ 4328—77

ГОСТ 4166—76 
ГОСТ 83—79

ТУ 6-09-4173—85
Примечание. Допускается использование реактивов с более высокой ква

лификацией, не требующей дополнительной очистки растворителей.

3.3. Вспомогательные средства измерений, устройства, материалы
Аппарат дня встряхивания
Баня ультразвуковая с рабочей частотой 35 кГц
Баня водяная
Баня ультразвуковая
Бумажные фильтры средней плотности
Воронка Бюхнера
Воронка делительная вместимостью 250 см3 
Воронки конусные диаметром 40—45 мм 
Гигрометр с диапазоном измерений относи
тельной влажности от 30 до 90 %
Груша резиновая 
Гомогенизатор бытовой 
Колбы плоскодонные вместимостью 100,250, 
500 см3

ТУ 64-1-2851—78

ТУ 2642-001-05015242—07 
ГОСТ 9147—80 
ГОСТ 9737—93 
ГОСТ 25336—82

ТУ 25-11-1645—84 
ТУ 9398-005-0576-9082—03

ГОСТ 9737—93

6



МУК 4.1.3346—16

Колбы круглодонные на шлифе (для упарива
ния) вместимостью 150 см3 ГОСТ 9737—93
Насос водоструйный вакуумный ГОСТ 25336—82
Патроны для твердофазной экстракции 
(картриджи) с силикагелем 
Ректификационная колонна с числом теорети
ческих тарелок не менее 30 
Ротационный вакуумный испаритель с 
мембранным насосом, обеспечивающий 
вакуум до 10 мбар
Стаканы химические с носиком вместимостью
100, 150 и 250 см3 ГОСТ 25336—82
Стекловата
Стеклянные палочки
Термометр с диапазоном измерений от 0 до
55 °С и ценой деления 0,1 °С ГОСТ 28498—90
Установка для перегонки растворителей
Хроматографическая, капиллярная, кварцевая
колонка длиной 30 м, внутренним диаметром
0,32 мм, содержащая сорбент: 50 % -  фенил-
полисилоксан, 50 % -  диметилполисилоксан
(толщина пленки сорбента 0,5 мкм)
Хроматографическая, капиллярная, кварцевая 
колонка, длиной 15 м, внутренним диаметром 
0,25 мм, содержащая сорбент: 5 % -  фенилпо- 
лисилоксан, 95 % -  диметилполисилоксан 
(толщина пленки сорбента 0,25 мкм)

Примечание. Допускается применение оборудования с аналогичными или 
лучшими техническими характеристиками.

4. Требования безопасности
4.1. При выполнении измерений необходимо соблюдать требования 

техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 
12.1.007—76, требования по электробезопасности при работе с электро
установками по ГОСТ Р 12.1.019—09, а также требования, изложенные 
в технической документации на газовый хроматограф.

4.2. Помещение должно соответствовать требованиям пожаробезо
пасности по ГОСТ 12.1.004—91 и иметь средства пожаротушения по 
ГОСТ 12.4.009—83. Содержание вредных веществ в воздухе не должно 
превышать ПДК (ОБУВ), установленных ГН 2.2.5.1313—03 и ГН
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2.2.5.2308—07. Организация обучения работников безопасности труда -  
по ГОСТ 12.0.004—90.

4.3. При работе с газами, находящимися в баллонах под давлением 
до 15 МПа (150 кгс/см2), необходимо соблюдать «Правила устройства и 
безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воз
духопроводов и газопроводов под давлением», ПБ-03-576-03. Запреща
ется открывать вентиль баллона, не установив на нем понижающий ре
дуктор.

5. Требования к квалификации операторов
К выполнению измерений допускают специалистов, прошедших 

обучение, освоивших методику, владеющих техникой, имеющих опыт 
работы на газовом хроматографе и подтвердивших соответствие полу
чаемых результатов нормативам контроля погрешности по п. 13.

6. Условия измерений
При выполнении измерений соблюдают следующие условия:
• процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу 

проводят при температуре воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажно
сти не более 80 %;

• выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в ус
ловиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

7. Подготовка к выполнению измерений
Измерениям предшествуют следующие операции: очистка органи

ческих растворителей (при необходимости), приготовление градуиро
вочных растворов и раствора внесения, установление градуировочной 
характеристики, приготовление смесей растворителей для экстракции и 
очистки экстрактов на концентрирующем патроне, подготовка концен
трирующего патрона, проверка хроматографического поведения пропи- 
коназола на нем.

7. L Очистка органических растворителей
7.1.1. н-Гексан. Растворитель последовательно промывают порция

ми концентрированной серной кислоты до тех пор, пока она не переста
нет окрашиваться в желтый цвет, затем водой до нейтральной реакции 
промывных вод, перегоняют над прокаленным карбонатом калия.

7.L2. Ацетонитрил. Ацетонитрил кипятят с обратным холодильни
ком над пентоксидом фосфора (на 1 дм3 ацетонитрила 20 г пентоксида 
фосфора) не менее 1 часа, после чего перегоняют, непосредственно пе-
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ред употреблением ацетонитрил повторно перегоняют над прокаленным 
карбонатом калия (на 1 дм3 ацетонитрила 10 г карбоната калия).

7.1.3. Ацетон. Ацетон перегоняют над небольшим количеством 
марганцевокислого калия и безводным карбонатом калия или подверга
ют ректификационной перегонке на колонне с числом теоретических 
тарелок не менее 30.

7.2. Приготовление раствора соляной кислоты с молярной 
концентрацией 0,1 моль/дм3 (0,1 Мраствор)

Для приготовления раствора соляной кислоты с молярной концен
трацией 0,1 моль/дм3 (ОД М раствор) в мерную колбу вместимостью 
1 000 см3 помещают 8,3 см3 соляной кислоты, доводят до метки водой, 
тщательно перемешивают.

7.5. Приготовление раствора гидроксида натрия с молярной 
концентрацией 12,5 моль/дм3 (12,5 М раствор)

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают (50 ± ОД) г гид
роксида натрия, доводят водой до метки, тщательно перемешивают.

7.4. Приготовление смеси для очистки экстрактов на патроне 
для твердофазной экстракции гексан-ацетон 

(объемное соотношение в : 2)
В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 80 см3 гексана и 

20 см3 ацетона, перемешивают,

7.5. Приготовление градуировочных растворов и раствора внесения
7.5.1. Исходный раствор пропиконазола для градуировки (концен

трация 100 мкг/см3). В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 
0,01 г пропиконазола, растворяют в 50—-60 см3 ацетона, доводят им до 
метки, тщательно перемешивают.

Раствор хранят в холодильнике при температуре 4—6 °С в течение 
месяца.

7.5.2. Рабочий раствор № 1 пропиконазола для градуировки и вне
сения (концентрация 10,0мкг/см3). В мерную колбу вместимостью 
100 см3 помещают 10,0 см3 исходного градуировочного раствора с кон
центрацией 100,0 мкг/см3 (п. 7.5.1), доводят до метки ацетоном, тща
тельно перемешивают, получают рабочий раствор для градуировки и 
внесения № 1 с концентрацией пропиконазола 10,0 мкг/см3.

Раствор хранят в холодильнике при температуре 4—6 °С в течение 
месяца.

9
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Этот раствор используют для приготовления проб с внесением при 
оценке полноты извлечения действующего вещества методом «внесено- 
найдено» и контроля качества результатов измерений методом добавок.

7,53. Рабочие растворы М  2—5 пропиконазола для градуировки 
(концентрация 0,05— 0,5 мкг/см3). В 4 мерные колбы вместимостью 
100 см3 помещают 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0 см3 рабочего раствора № 1 для гра
дуировки и внесения с концентрацией 10,0 мкг/см5 (п. 7.5.2), доводят до 
метки ацетоном, тщательно перемешивают, получают рабочие растворы 
№ 2—5 с концентрациями пропиконазола 0,05; 0,1,0,2 и 0,5 мкг/см3.

Растворы хранят в холодильнике при температуре 4—6 °С в тече
ние 14 дней.

7*6. Установление градуировочной характеристики
Градуировочную характеристику, выражающую линейную (с угло

вым коэффициентом) зависимость площади пика от концентрации про
пиконазола в растворе, устанавливают методом абсолютной калибровки 
по 4 растворам для градуировки.

В испаритель хроматографа вводят по 1 мм3 каждого градуировоч
ного раствора и анализируют в условиях хроматографирования по п. 9.3. 
Осуществляют не менее 3 параллельных измерений. Устанавливают 
площади пиков пропиконазола,

7.7. Подготовка концентрирующего патрона
Патрон устанавливают на аллонж с прямым отводом для вакуума и 

кондиционируют 10 см3 гексана. Скорость потока растворителей через 
патрон не должна превышать 2 см3/мин, при этом нельзя допускать вы
сыхания поверхности патрона. Патрон готовят непосредственно перед 
использованием.

7.8. Проверка поведения пропиконазола 
на концентрирующем патроне

В круглодонную колбу вместимостью 10 см3 помещают 1,0 см3 
раствора № 5 пропиконазола для градуировки с концентрацией 
0,5 мкг/см3 (п. 7.5.3), упаривают досуха на ротационном испарителе при 
температуре водяной бани не выше 40 °С. Сухой остаток растворяют в 
2,5 см3 гексана, помещая на ультразвуковую баню на 40-—60 с, затем 
наносят на подготовленный концентрирующий патрон (п. 7.7). Патрон 
промывают 5 см3 гексана, элюат отбрасывают.

Пропиконазол элюируют с патрона 10 см3 смеси гексан-ацетон 
(объемное соотношение 8 :2), отбирая фракционно (по 5 см3), элюат
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упаривают, остатки растворяют в 4 см3 этилацетата, анализируют со
держание пропиконазола по п. 93.

Фракции, содержащие пропиконазол, объединяют и вновь анализи
руют. Устанавливают уровень вещества в элюате, определяют полноту 
смывания с патрона и необходимый для очистки объем элюента.

8. Отбор и хранение проб
Отбор проб производится в соответствии с правилами, определен

ными ГОСТ 4427—82 «Апельсины, Технические условия», ГОСТ 
4428—82 «Мандарины. Технические условия», ГОСТ 4492—82 «Лимо
ны. Технические условия», «Унифицированными правилами отбора 
проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов 
окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов» 
(№2051—79 от 21.08.79).

Отобранные пробы цитрусовых хранят в стеклянной или полиэти
леновой таре в холодильнике в темноте не более 7 дней. Для длительно
го хранения образцы замораживают и хранят при температуре -18 °С. 
Перед анализом пробы измельчают с помощью гомогенизатора.

Пробы сока анализируют в день изготовления.

9. Выполнение определения
9.1. Экстракция

Образцы измельченных плодов цитрусовых или сока с мякотью 
массой 10 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, до
бавляют 50 см3 ацетонитрила и выдерживают на аппарате для встряхи
вания 30 минут. Смесь отфильтровывают на воронке Бюхнера с помо
щью разряжения, создаваемого водоструйным насосом, через бумажный 
фильтр средней плотности. Операцию повторяют еще 2 раза, используя 
каждый раз по 30 см3 ацетонитрила. Экстракт фильтруют на воронке 
Бюхнера.

Объединенный отфильтрованный экстракт переносят в колбу для 
упаривания и упаривают на ротационном вакуумном испарителе при 
температуре бани не выше 40 °С досуха,

К сухому остатку добавляют 50 см3 ОД М соляной кислоты, тща
тельно перемещивают, затем помещают его в делительную воронку вме
стимостью 250 см3. Доводят pH раствора до 8—9 с помощью 12,5 М 
раствора гидроксида натрия, добавляя раствор по каплям.

Вещество экстрагируют дихлорметаном 3 раза по 2 минуты, ис
пользуя каждый раз по 30 см3, каждый раз фильтруя его через безвод
ный сульфат натрия в колбу для упаривания вместимостью 250 см3.

И
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Экстракт упаривают на ротационном вакуумном испарителе при темпе
ратуре бани не выше 40 °С досуха. Сухой остаток, полученный после 
упаривания экстракта сока цитрусовых, растворяют в 4 см3 гексана и 
хроматографируют в условиях, изложенных в п. 9.3. Для анализа плодов 
цитрусовых сухой остаток растворяют в 2,5 см3 гексана и подвергают 
очистке на концентрирующем патроне по п. 9.2.

9.2. Очистка экстракта плодов цитрусовых 
на концентрирующем патроне

Экстракт, полученный по п. 9.1 (растворенный в 2,5 см3 гексана) 
наносят на подготовленный по п. 7.7 концентрирующий патрон со ско
ростью не более 2 см3/мин, элюат отбрасывают. Патрон промывают 
5 см3 гексана, элюат отбрасывают, действующее вещество смывают 
10 см3 смеси гексан-ацетон (объемное соотношение 8 : 2). Элюат соби
рают в колбу для упаривания, упаривают досуха при температуре не 
выше 40 °С, сухой остаток растворяют в 4 см3 ацетона и хроматографи
руют в условиях, изложенных в п. 9.3.

9.3. Условия хроматографирования
9.3.1. Газовый хроматограф, снабженный электронно-захватным 

детектором с пределом детектирования по линдану 5 *  1СГ14 г/с.
Хроматографическая, капиллярная, кварцевая колонка длиной 30 м, 

внутренним диаметром 0,32 мм, содержащая сорбент: 50 % -  фенилпо- 
лисилоксан, 50%  -  диметилполисилоксан (толщина пленки сорбента 
0,5 мкм).

Температура: детектора -  320 °С;
испарителя -  270 °С.

Температура термостата колонки программированная. Начальная 
температура -  200 °С, выдержка 1 мин, нагрев колонки со скоростью 
2 градуса в минуту до температуры 230 °С, выдержка 1 мин, затем на
грев колонки со скоростью 10 градусов в минуту до температуры 270 °С.

Газ 1 (азот): давление 95 кПа, скорость 39,987 см/с, поток 1,847 см^мин.
Газ 2: деление потока 1:3;  сброс 5,5 см3/мин, с первой минуты -  

20,0 см3/мин.
Хроматографируемый объем: 1 мм3.
Линейный диапазон детектирования: 0,2—2,0 нг.
9.3.2.  Хроматограф газовый с масс-селективным детектором (ме

тод подтверждения).
Хроматографическая, капиллярная, кварцевая колонка длиной 15 м, 

внутренним диаметром 0,25 мм, содержащая сорбент: 5 % -  фенилполи-
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силоксан, 95% -  диметилполисилоксан (толщина пленки сорбента 
0,25 мкм).

Температура детектора: квадруполя -  150 °С, источника -  230 °С, 
переходной камеры -  280 °С.

Температура испарителя: 270 °С.
Температура термостата колонки программированная. Начальная 

температура -  180 °С, выдержка 1 мин, нагрев колонки со скоростью 
5 градусов в минуту до температуры 230 °С, выдержка 5 минут.

Газ I (гелий): поток в колонке 0,8602 см3/мин.
Давление: 12,297 psi.
Средняя линейная скорость: 28,359 см/с.
Хроматографируемый объем: 1 мм3.
Режим сканирования -  SIM, т/г. 69,173,259.
Линейный диапазон детектирования: 0,2—2,0 нг.
Образцы, дающие пики большие, чем градуировочный раствор 

пропиконазола с концентрацией 0,05 мкг/см3, разбавляют ацетоном не 
более чем в 50 раз.

10. Обработка результатов анализа
Содержание пропиконазола в пробе (Х7 мг/кг) рассчитывают по 

формуле:

v A-VX  = ------, где
т

X -  содержание пропиконазола в пробе, мг/кг;
А -  концентрация пропиконазола, найденная по градуировочной 

характеристике в соответствии с величиной площади хроматографиче
ского пика, мкг/см3;

V-  объем экстракта, подготовленного для хроматографирования, см3;
т -  масса анализируемого образца, г.

11. Проверка приемлемости результатов 
параллельных определений

За результат анализа принимают среднее арифметическое результа
тов двух параллельных определений, расхождение между которыми не 
превышает предела повторяемости:

2-\х,-х2\-т ^
(Х} + Х 2) -

г ,  где (1)

X], Х2 -  результаты параллельных определений, мг/кг;

13
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г -  значение предела повторяемости (табл. 1), при этом г -  2,8аг. 
При невыполнении условия выясняют причины превышения пре

дела повторяемости, устраняют их и вновь выполняют анализ.

12. Оформление результатов
Результат анализа представляют в виде:

( X  ± А) мг/кг при вероятности Р = 0,95, где
X -  среднее арифметическое результатов определений, признан

ных приемлемыми, мг/кг;
А -  граница абсолютной погрешности, мг/кг:

6*ХД =-
100

, где

<5 -  граница относительной погрешности методики (показатель точ
ности в соответствии с диапазоном концентраций, табл. 1), %.

Если содержание компонента менее нижней границы диапазона 
определяемых концентраций, результат анализа представляют в виде: 

«содержание пропиконазола в пробе менее 0,02 мг/кг»*.
0,02 мг/кг -  предел обнаружения пропиконазола в плодах и соке цитру

совых.

13. Контроль качества результатов измерений
Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости измере

ний осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1-6—02 «Точ
ность (правильность и прецизионность) методов и результатов изме
рений».

13.L Контроль стабильности градуировочной характеристики.
Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят в 

начале и по окончании каждой серии анализов.
При контроле стабильности градуировочной характеристики про

водят измерения не менее трех образцов концентраций для градуировки, 
содержание пропиконазола в которых должно охватывать весь диапазон 
концентраций от 0,05 до 0,5 мкг/см3.

Градуировочная характеристика считается стабильной, если для 
каждого из используемого для контроля градуировочного раствора со
храняется соотношение:

А =
( х - о - ю о

с
< В , где (2)
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X -  концентрация пропиконазола в пробе при контрольном измере
нии, мкг/см3;

С -  известная концентрация градуировочного раствора пропикона
зола, взятая для контроля стабильности градуировочной характеристи
ки, мкг/см3;

В -  норматив контроля стабильности градуировочной характери
стики, % (равен 10 % при Р = 0,95).

Если величина расхождения (А) превышает 10 %, делают вывод о 
невозможности применения градуировочной характеристики для даль
нейших измерений. В этом случае выясняют и устраняют причины не
стабильности градуировочной характеристики и повторяют контроль ее 
стабильности с использованием других градуировочных растворов про
пиконазола, предусмотренных МВИ. При повторном обнаружении не
стабильности градуировочной характеристики устанавливают ее заново 
согласно п. 7.5.

Стабильность результатов измерений контролируют перед прове
дением измерений, анализируя один из градуировочных растворов.

13.2. Плановый внутрилабораторный оперативный контроль про
цедуры выполнения анализа проводится методом добавок.

Величина добавки Сд должна удовлетворять условию:
сд > + A ,>JP. , где

(± А л Г ) -  характеристика погрешности (абсолютная по
грешность) результатов анализа, соответствующая содержанию компо
нента в испытуемом образце (расчетному значению содержания компо
нента в образце с добавкой соответственно) мг/кг, при этом:

Дл « ± 0,84 А, где
А -  граница абсолютной погрешности, мг/кг:

А = 8 Х
100

где

<5 -  граница относительной погрешности методики (показатель точ
ности в соответствии с диапазоном концентраций, табл, 1), %.

Результат контроля процедуры Кк рассчитывают по формуле:
К ^ Х ' - Х - С с Г Ж

X ' , X , Сй -  среднее арифметическое результатов параллельных 
определений (признанных приемлемыми по п. 11) содержания компонен-
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та в образце с добавкой, испытуемом образце, концентрация добавки 
соответственно, мг/кг.

Норматив контроля К  рассчитывают по формуле:

Проводят сопоставление результата контроля процедуры (Кк) с 
нормативом контроля (К).

Если результат контроля процедуры удовлетворяет условию
т < к (3)

процедуру анализа признают удовлетворительной.
При невыполнении условия (3) процедуру контроля повторяют. 

При повторном невыполнении условия (3) выясняют причины, приво
дящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их 
устранению.

13.3, Проверка приемлемости результатов измерений, полученных 
в условиях воспроизводимости.

Расхождение между результатами измерений, выполненных в усло
виях воспроизводимости (разное время, разные операторы, разные лабо
ратории), не должно превышать предела воспроизводимости (R):

2 -|jr i-A ,|-1 0 0

(Xt + X 2)
< R , где (4)

X/, Х2 -  результаты измерений, выполненных в условиях воспроиз
водимости (разное время, разные операторы, разные лаборатории), 
мг/кг;

R -  предел воспроизводимости (в соответствии с диапазоном кон
центраций, табл. 1), %.
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