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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю  З А  С С Р

ЛАЗЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Типы, основные параметры и тетмичеекме требования

Measuring lasers. 
Types. Basic parameters. 
Technical requirements

ГОСТ
25373-82

Постановлением Государственного комитета С С С Р  по стандартам от 3 августа 
1982 г. N9 3042 срок введение установлен

с 01.07.84

Несоблюдение стандарта преследуется по аакоиу

\

Настоящий стандарт устанавливает типы, основные параметры 
и технические требования к измерительным лазерам (ИЛ) непре
рывного и импульсного режима работы, предназначенным для ис
пользования в составе поверочных установок и средств измерения 
энергетических, спектральных, пространственных и временных па
раметров лазерного излучения.

1. типы
1.1. Устанавливаются следующие типы ИЛ непрерывного ре

жима работы:
ИЛСМи — с нормированной средней мощностью излучения;
ИЛОРПМ — с нормированным относительных! распределением 

плотности мощности излучения;
ИЛДВм — с нормированной длиной волны излучения.
1.2. Устанавливаются следующие типы ИЛ импульсного режи

ма работы:
ИЛЭИ — с нормированной энергией импульса (пакета импуль

сов) излучения;
ИЛСМпш, — нормированной средней мощностью импульса из

лучения;
ИЛММ — нормированной максимальной мощностью излучения;
ИЛЧИ — с нормированной частотой повторения нмпельсон из

лучения;
ИЛ ДВкха —* с нормированной длиной волны излучения;

Издания официальное Перепечатка воспрещена
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Г

ИЛОРПЭ — с нормированным относительным распределением 
плотности энергии излучения.

2. ОСНОВНЫ Е ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные параметры измерительных лазеров непрерывного 
режима работы должны соответствовать табл. I.

Таблица I
Норий для измерительного лазера типа

Ш и т -я м л н ае  «арамето*
илем . НЛОРПМ и л д в „

В осп рои зводи м ость  н о р 
м ированн ого  п ар а м етр а . %

1; 2; 5 4 ; 6 0 .01 : 0 .05 : 0 ,l'; 
0 .2 ; 0.25

С п ектральны й  диапазон, 
мкм *

0 ,3 - 1 2 .0 0 ,4— 1 0 0 0 ,3 - 1 2 ,0  (на 
ф иксированной  
дл ине волны  и д и а 
п азоне)

М ощ ность , Вт 10 ‘~ 1 0 * — —

О тн оси тельн ое расп р ед е
л ен и е  плотности  м ощ ности, 
оти .ед .

0,01 -1

2.2. Основные параметры измерительных лазеров импульсного 
режима работы должны соответствовать табл. 2.

Термины, используемые в стандарте, приведены в справочном 
приложении 2.
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Стр. А ГОСТ 2S373-92

2.3. Дополнительные параметры измерительных лазеров непре
рывного н импульсного режимов работы приведены в справочном 
приложении 3.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

> 3.1. Т р е б о в а н и я  к н а з н а ч е н и ю
3.1.1. Измерительные лазеры должны быть изготовлены в соот

ветствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и (или) 
технических условий (ТУ) на измерительные лазеры конкретных 
типов (перечень приведен в справочном приложении 1).

3.1.2. Для измерительных лазеров необходимо установить:
нормальные условия применения, при этом значение влияющих

величин условий применения должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 24469-80;

условия хранения;
предельные условия транспортирования.
3.2. Т р е б о в а н и я  к п а р а м е т р а м  и х а р а к т е р и с т и 

к а м
3.2.1. Время непрерывной работы должно быть установлено в 

ТУ на измерительные лазеры конкретных типов.
3.2.2. Значение максимального времени готовности должно вы

бираться из ряда: 1, 5, 15, 30, 60, 120 мин.
3.2.3. Время установления рабочего режима, если оно превы

шает 30 мин, не должно входить во время непрерывной работы из
мерительных лазеров.

3.2.4. Продолжительность межповерочного интервала должна 
выбираться из ряда: 6, 12, 18, 24, 36, 48 мес.

3.2.5. Значение основных параметров и характеристик измери
тельных лазеров должно сохраняться в течение времени непрерыв
ной работы в пределах норм, установленных в стандартах и (или) 
ТУ.

3.2.6. В стандартах и (или) ТУ на измерительные лазеры кон
кретных типов должны быть схемы их включения в составе пове
рочных установок или средств измерений и требования к средствам 
обеспечения электрической энергией.

3.3. Т р е б о в а н и я  к к о м п л е к с а м  м е т р о л о г и ч е с к и х  
х а р а к т е р и с т и к  и з м е р и т е л ь н ы х  л а з е р о в

3.3.1. Основные параметры в системе параметров, относящихся 
к измерительному лазеру конкретного типа, подлежат обязатель
ному нормированию.

3.3.2. В технически обоснованных случаях допускается норми
ровать дополнительный параметр.

3.3.3. Способы нормирования и формы представления метроло
гических характеристик — по ГОСТ 8.009—72.
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Способы выражения пределов допускаемых погрешностей — по 
ГОСТ 8.401-80.

3.3.4. Комплекс нормируемых метрологических параметров и 
характеристик и способы их выражения должны обеспечивать воз
можность учета их метрологических свойств при расчете погрешно
стей результатов измерений, выполняемых с использованием этих 
измерительных лазеров. Соответствие этому требованию устанав
ливается на этапе государственных приемочных испытаний или 
метрологической аттестации.

3.4. Т р еб  о в а и и я у с т о й ч и в о с т и  к в н е ш н и м  в о з 
д е й с т в и я м ,  н а д е ж н о с т и ,  э р г о н о м и ч е с к и е  и т е х н и 
ч е с к о й  э с т е т и к и ,  у д о б с т в а  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у 
ж и в а н и я ,  р е м о н т а  и х р а н е н и я ,  т р а н с п о р т а б е л ь 
ности,  б е з о п а с н о с т и ,  с т а н д а р т и з а ц и и  и у н и ф и 
ка ции,  т е х н о л о г и ч н о с т и ,  к о н с т р у к т и в н ы е  т р е б о 
в а н и я ,  т р е б о в а н и я  к э л е к т р о п и т а н и ю ,  э л е к т р и 
ч е с к о й  п р о ч н о с т и  и с о п р о т и в л е н и ю  и з о л я ц и и  — по 
ГОСТ 24469-80.

Измерение параметров лазерного излучения газовых, полупро
водниковых, твердотельных и жидкостных лазеров — по ГОСТ 
24714-81.

4. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМ ЕТРОВ Л АЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИИ 2 
Справочное

Термины, применяемые > настоящем стандарте, и определения

Т с р ч и ч Определение

Воспроизводимость пара
метра

Дополнительный параметр

Характеристика способности ИЛ обеспечить зна
чение параметра в заданных пределах в течение 
заданного интервала времени 

Параметр, являющийся одной из характеристик 
МЛ данною типа, который может быть нормиро
ван

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Cnpa9WH0<-

Дополнительные параметры измерительных лазеров непрерывною и 
импульсного режимов работы

Тив ИЛ Дополнвтглыия) пэра метр МЛ

1L1GM.

ИЛОРПМ
ИЛОРПМ
ИЛОРПМ

и л д в .
илэи
илчи
илчи
ИЛСМ.

ИЛОРПЭ
ИЛОРПЭ

Сочетание мощности н относительной нестабильности час
тоты излучения

Расходимость излучении
Нестабильность оси диаграммы направленности излучения 
Сочетание нормированного ОРПМ с нормированной расхо

димостью излучения и со стабильностью оси диаграммы нап
равленности излучения

Относительная нестабильность частоты излучения (для од
ночастного лазера)

Сочетание энергии импульса (пакета импульсов) излучения и 
частоты повторения импульсов излучения 

Сочетание энергии импульса (пакета импульсов) излучения и 
частоты, повторения импульсов излучения 

Число пакетов импульсов в серии
Сочетание средней мощности импульса (пакета импульсов) 

излучения и частоты повторения импульсов излучения 
Расходимость излучения
Сочетание нормированного ОРПЭ с нормированной расходи

мостью излучения и со стабильностью оси диаграммы направ
ленности излучения



Группа П48

-Изменение 76 I ГОСТ 25373—82 Лазеры измерительные. Типы, основные пара
метры и технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.86 
«№ 3307 срок введения установлен

с 0! 01.88

Пункт 3.3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 8.009—72 на ГОСТ 8.009—84. 
Приложение 1. Таблица. Головка. Заменить слова: «Расходимость излуче

ния, мин» на «Погрешность воспроизведении, отн. ед.>; таблицу для лазера 
Л  Г-77 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 248)

»



(Продолжение изменения к ГОСТ 25373—82J
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Лазер
«Стандарт У*

ИЛЯВ«| 0,63 so-io"6 - МО-9 МО"12 I ' за
8  ч работа

графа «Погрешность воспроизведения, отм ел» Дя* «Государственного спе
циального эталона единицы относительного распределения плотности мощности 
(ОРПМ) в поперечном сечении пучка непрсрыииого излучения» заменить обо* 
значение: — на 3-10~ \

(ИУС Nr 1 1987 г.)
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