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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения понятий в области 
биоэлектрических электродов, предназначенных для съема био
электрических потенциалов, создаваемых органами и тканями 
человека, находящегося в воздушной и водной средах.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.
. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2483—80.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин.

Применение терминов—синонимов стандартизованного термина 
запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ поня
тий.

Ихдаим* официально* 

★

Пера початка аекпращаиа

©  Издательство стандартов, 1982
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В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не 
приведено и, соответственно, в графе «Определение* поставлен 
прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее пра
вила построения наименований электродов для съема биоэлектри
ческих потенциалов.

Терхнл Определение

Общие понятии

1. Биоэлектрическое поле

2. Биоэлектрический потенциал
3. Биоэлектрическое иапряже- 

ние
4. Биоэлектрический электрод 
Электрод

5. Токосъемная поверхность 
электрода

в  Выход электрода 
7. Опорная поверхность элек

трода

3. Электродное контактное ве
щество

Электрическое поле, создаваемое органа
ми, тканями, клетками биологического объ
екта.

П р и м е ч а й  в-е. Биологический объ- 
ехг — эго целостный организм человека, 
его органы, ткани, клетки 
Потенциал точки биоэлектрического поля 
Разность биоэлектрических потенциалов 

двух точек биоэлектрического пат к 
Устройство, используемое при съеме био'- 

электрических потенциалов, имеющее токо
съемную поверхность, контактирующую с 
биологическим сЛъектом. я выходные эле
менты

Часть поверхности биоэлектрического 
электрода, непосредственно или через элек- 
тродиое контактное вещество контактирую
щая с биологическим объектом и обеспечи
вающая съем биоэлектрического потенциа
ла или соединение биологического объекта 
с нейтральной клеммой измерительного при
бора

Часть поверхности биоэлектрического
электрода, выполняющая опорную функцию 
при креплении его на биологическом объек
те

Вещество, применяемое в качестве проме
жуточной среды между токосъемной по
верхностью электрода и участком биологи
ческого объекта, с которого снимается био
электрический потенциал.

П р и м е ч а н и е .  В качестве электрод
ного контактного вещества могут быть 
использованы электродные жидкости, лас
ты, кремы, желе, электропроводящие клен
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Тернии Определение

Виды биоалектрическмх электродов в зависимости от особенностей 
их участия а съеме биоэлектрического напряжения

9. Отводящий электрод

10. Потенциальный электрод

11. Нулевой электрод

12 Нейтральный электрод

Биоэлектрический электрод, участвующий 
и съеме биоэлектрического напряжения 

Отводящий электрод, контактирующий с 
участком биологического объекта, находя
щимся в электрическом поле исследуемых 
органа, ткани, клетки.

П р и м е ч а н и е .  Примером потен
циального электрода при электроэнцефа
лографии является черепной злехгрод 
Потенциальный электрод совместно с 
нулевым отводят монополярную электро
грамму. а дна потенциальных — биполяр
ную
Огводящий электрод, контактирующий с 

таким участком биологического объекта, в 
котором потеициал электрического ноля ис
следуемых органа, ткаин, клетки стремит
ся к нулю.

П р и м е ч а н и е .  Примером нулевого 
электрода при электроэнцефалографии 
является биоэлектрический электрод, на
кладываемый на ухо 
Электрод, не участвующий в съеме био

электрического напряжения, подключаемый 
к нейтральной клемме измерительного при
бора

Виды биоэлектрических электродов в зависимости от наличия на них 
встроенных активных элементов

13. Активный электрод

14. Ралиоэлсктрод

15. Проводной акгивкый элек
трод

16 Пассивный электрод

Биоэлектрический электрод со встроен
ными активными элементами

П р и м е ч а н и е .  В качестве активных 
элементов используют, например, усили
тели. радиопередатчики
Акгивный электрод, передача сигнала от 

которого иа измерительный прибор осуще
ствляется с помощью электромагнитного 
поля

Активный электрод, сигнал от которого 
к измерительному прибору передается по 
проводной ЛИНИН

Биоэлектрический электрод без встроен
ных активных weMcitTOB
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Термин Определение

Вилы биоэлектрических электродов в зависимости от природы проведения 
электрического тока от биологического объекта

17. Проводящий электрод

18. Изолированный электрод

19. Изолированный электрод пе
ременного тока

20. Изолированный электрод по
стоянного тока

Биоэлектрический электрод, в которой 
участок между токосъемной поверхностью 
и выходом пассивной части выполнен из 
проводящего вещества

Биоэлектрический электрод, в котором 
передача биоэлсктрическсю потенциала ог 
биологического объекта осуществляется 
через диэлектрик

Изолированный электрод, позволяющий 
производить съем переменных биоэлектри
ческих потенциалов

Изолированный электрод, позволяющий 
производить съем постоянных биоэлектри
ческих потенциалов

Виды биоэлектрических электродов в зависимости от кратности их применения
21. Электрод одноразового при

менения
22. Электрод многократного 

применения
23- Незаполненный электрод 

одноразового применения

24 Заполненный электрод
одноразового применения

23 Увлажненный заполненный 
эдек• род одноразового примене
ния

26 Сухой заполненный электрод 
одноразового применения

Электрод одноразового применения, по
ставляемый погребигслю незаполненным 
электродным контактным нещестг-ом. но для 
нормального функционировании которого 
необходимо заполнение электродным кон
тактным веществом

Электрод одноразового применения, по
ставляемый погребигслю заполненным
электродным контактным веществом

Заполненный электрод одноразового
применения, готовый к применению

Заполненный электрод одноразового
применения, для нормального функциони
ровании которого необходимо увлажнение 
сухого электродного контактного вещества

Виды биоэлектрических электродов в зависимости от особенностей 
их связи с измерительным прибором

27. Вынесенный электрод Биоэлектрический электрод, соединяемый
с измерительным прибором при помощи 
кабеля отведений иля других средств 

23. Встроенный электрод Биоэлектрический электрод, жестко свя
занный с измерительным прибором.

П р и м е ч а н и е .  Встроенные электроды 
могут быть снабжены электрокардиоско- 
пакн. предназначенными для использо
вания в критических случаях
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ОпределениеТерпим

Виды биоэлектрических электродов в зависимости от продолжительности 
непрерывного контактирования с  биологическим объектом при одном 

исследовании

29 Электрод кратковременно
го контактирования

30. Электрод длительного кон
тактирования

Биоэлектрический электрод, продолжи
тельность контактирования которого с био
логическим объектом при одном исследо
вании не должна быть более 30  мин 

Биоэлектрический электрод, продолжи
тельность контактирования которого с бпо- 
логическим объектом ори одном исследова
нии более 30 мин

Виды биоэлектрических электродов в зависимости от возраста 
объекта исследования

31. Фетальный электрод

32. Микропеднагркческий элек
трод

33. Педиатрический электрод

34. Электрод для взрослых

Биоэлектрический электрод дли съема 
биоэлектрических потенциалов плода.

П р и м е ч а н и е .  Известны внутритка
невые фетальные электроды с токосъем
ными поверхностями, вводимыми под 
кожу волосистой части головы плода 
{скобкообразные по Хону и спиральные), 
а также кожные абдомильные. наклады
ваемые на живот роженицы 
Биоэлектрический электрод для съема 

биоэлектрических потенциалом у  детей до 
одного года

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов у детей в 
возрасте от одного года до десяти лет 

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов у  людей в 
возрасте от десяти лет и старше

Виды биоэлектрических электродов в зависимости от количества 
изолированных друг от друга токосъемных поверхностей

35. Однополюсный электрод | —
36. Многололккный электрод | —

Виды биоэлектрических электродов в зависимости от исследуемого 
источника биоэлектрического поля

37 Электрокардиографический 
электрод

38. Электроэицефалографичес- 
кий электрод

39. Электрокортнкографкчсский 
электрод

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов, вызванных 
электрической активностью сердца

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов коры голов
ного мозга без разрушения костных и 
кожных покровов

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов с поверх
ности обнаженной коры головного мозга
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Теркин Определение

•10. Эдектросубхортикографичес- 
п й  электрод

41. Базальный электрод

42. Эдсктромиелографичеехий 
электрод

43. Элсктроокулогрзфичеехнй 
электрод

44. Элехтрорегинографнчсский 
электрод

45. Элсхтромиографкческий
электрод

46 Э.чсктрогастрографическнй 
электрод

47. Электроинтснстниографичес- 
кий элехтрод

48. Электрокологрзфнчсский 
электрод

49. Электрогистерографнческпй 
электрод

50. Электрокохлеографический 
электрод

Биоэлектрический электрод дли съема 
биоэлектрических потенциалов с глубинных 
структур коры головного мозга 

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов с основания 
головного мозга

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов, вызванных 
электрической актквносгыо сливного мозга, 
вводимый в мягкие ткани, окружающие 
позвоночник, либо в позвоночный канал 
через иглу для пункции 

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов, возникаю
щих при движении i ладного яблока 

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов сетчатки 
глаза

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов, вызванных 
электрической активностью могонейроиа, 
аксона и мышечного волокна 

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов, вызванных 
электрической активностью желудка

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов, вызванных 
электрической акгнввостью тонкой кишки 

Бкозлсктричсский электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов, вызванных 
электрической активностью толстой кишки 

Биоэлектрический электрод дли съема 
биоэлектрических потенциалов, вызванных 
электрической активностью матки 

Биоэлектрический электрод для съема 
биоэлектрических потенциалов, вызванных 
электрической активностью структур наруж
ного. среднего и внутреннего уха

Виды биоэлектрических электродов в зависимости от места 
■ х наложения и введения

51. Поверхностный электрод

52. Кожный электрод

53. Роговичный электрод

Биоэлектрический электрод, токосъемная 
поверхность которого предназначена для 
наложения на участки поверхности тела 
человека и на открытые поверхности 
органов

Поверхностный электрод для наложения 
на поверхность кожи 

Поверхностный электрод для наложения 
на роговицу глаза
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Термин
Определение

54. Электрод для вскрытых ор
ганон

55. Полостной электрод

56. Внугриткзневый электрод 

57 Микроэлектрод

Поверхностный электрод для наложения 
на поверхность вскрытых органов.

П р и м е ч а н и е .  Примером поверхно
стного электрода может служить эпикзр- 
дмльиый электрод, накладынаемый яа 
перикард „ „
Биоэлектрический электрод, токосъемная 

поверхность которого предназначена для 
введения в естественные полости организ- 
ма

Биоэлектрический электрод, токост^мная 
поверхность которого предназначена для 
введения в ткани биологического объекта 

Биоэлектрический электрод, токосъемная 
поверхность которого предназначена ДЛ» 
съема электрических потенциалов клетки 
я се структур

Виды поверхностных электродов в зависимости от особенностей взаимного 
расположения нх опорных н токосъемных поверхностей

58. Плоский электрод

59. Чашечный электрод

Поверхностный электрод с плоской или 
искривленной токосъемной поверхностью, 
одновременно являющейся н опорной, или 
поверхностный электрод, токосъемная и 
опорная поверхности которого составляют 
единую непрерывную поверхность

Поверхностный электрод, у которого 
токосъемная поверхность находится внутри 
открытой в сторону опорной поверхности 
плоскости, заполняемой при использовании 
электрода электродным контактным веще
ством

Виды поверхностных многополюсных электродов в зависимости от особенностей 
взаимного расположения токосъемных поверхностей

Мн^тюполюсный электрод, токосъемные 
поверхности которого расположены на од
ной реальной или воображаемой поверх
ности! концентрически 

Многополюсник электрод, токосъемные 
поверхности которого расположены на од
ной реальной или воображаемой поверх
ности эксцентрически

60. Концентрический 
костный электрод

поверх-

61. Эксцентрический поверхкост 
ный электрод

Виды поверхностных электродов в зависимости от способа нх удерживания 
я контакте с поверхностью биологического объекта

62. Присасывающийся электрод

63. Клеящийся электрод

Поверхностный электрод, удерживаемый 
при помощи вакуума

Поверхностный электрод, удерживаемый 
при помощи клея
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Терпим Опр самыми

64. Подхладной электрод Кожный электрод, подкладываемый под 
частя тела биологического объекта с  целью 
обеспечения контакта между токосъемной 
поверхностью электрода и кожей данных
частей

П р и м е ч а н и е .  Наиболее часто ис
пользуют биоэлектрические электроды, 
подмалываемые под конечности и туло-

65. Прижимной электрод
вятце
Поверх постный электрод, удерживаемый 

при помощи прижимных приспособлений.
П р и м е ч а н и е .  В зависимости от кон

струкции прижимных приспособлений 
различают биоэлектрические электроды: 
удерживаемые рукой при помощи изоли
рованной рукоятки, массой (грузом), 
лентами, кронштейнами, подпружннными 
двусторонними захватами, жилетами, кор
сетами. шлемами, надеваемыми на биоло
гический объект, и г. л-

Виды кожных электродов в зависимости от места их наложения

66- Черепной электрод 

67. Лицевой электрод 

6S Ушной электрод 

69 Шейный электрод

70. Грудной электрод

71. Спинкой электрод

72. Поясничный электрод

73. Абдоминальный электрод 

74 Электрод для конечностей

Кожный электрод для наложении на во
лосистую часть головы

Кожный электрод для наложения на ко
жу лица

Кожный электрод для наложения на ко
жу ушной раковины

Кожный электрод для наложения на 
кожную поверхность шеи 

Кожный электрод для наложения на 
кожную поверхность грудной клетка

Грудкой электрод для наложения на 
кожную поверхность задней части грудной 
м етки, ограниченной задними подмышеч
ными линиями и нижними ребрами 

Кожный электрод для наложения иа 
кожную поверхность, ограниченную сред
ними подмышечными линиями, нижними 
ребрами и верхней границей 7аэо»ых косгей 

Кожный электрод для наложении иа кож
ную поверхность живота

Кожный электрод для наложения на 
I кожную поверхность конечностей

Виды полостных электродов в зависимости от места введения

75 Роговой электрод Полостной электрод, вводимый в полость 
оса

7 6  Внутрипнщеводный электрод
77. Внутрижелудочиый электрод
78. Внутрисосудистый электрод
79. Впутрисердечкый электрод
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80. Вагинальный электрод

81. Ректальный электрод

82. Виугрнушной электрод

Полостной электрод, вводимый в полость 
влагалиша

Полостной электрод, вводимый в полость 
прямой кишки

Полостной электрод, вводимый в наруж
ный слуховой проход

Виды внутритканевых мектродов в  зависимости от особенностей 
их конструкции и способа введения в ткани

83. Игольчатый электрод

84. Стержневой электрод

Виутритканевый электрод, имеющий фор
му иглы с острыми режущими кромками на 
конце, «водимый в ткани путем сообщения 
ем\’ осевого усилия

Виутритканевый электрод, имеющий фор
му стержня с тупым концом

П р и м е ч а н и е .  I !римеияют преимуще
ственно для введения в структуры голов-

85 Спиральный электрод

86. Проволочный электрод

ного мозга
Внутрнгкаиеиый электрод, выполненный 

в виде спирали и вводимый в ткани путем 
сообщения ему вращательных усилий

Виутритканевый электрод, выполненный 
в виде тонкой изолированной или неизоли
рованной прямой или свитой и спираль 
проволоки малого диаметра.

П р и м е ч а и и е. Электрод можно вво
дить в ткани, например, при помощи по
лой иглы

Виды многополюсных игольчатых электродов* в зависимости 
от особенностей расположения их токосъемных поверхностей

ториепмй Игольчатый электрод с двумя н более 
токосъемными поверхностями, расположен
ными ь торцевой, погружаемой и ткани 
биологического объекта части иглы 

Игольчатый электрод, имеющий в сере
дине торцевой, погружаемой в ткани биоло
гического объекта части иглы, токосъемную 
поверхность, изолированную от иглы

Игольчатый электрод с двумя токосъем- 
ними изолированными друг от друга и от 
иглы поверхностями, расположенными экс
центрически в  торцевой, погружаемой в 
ткани биологического объекта части иглы 

боковой Игольчатый электрод с одной н более.
токосъемными поверхностями, изолирован
ными от иглы и Друг от друга, расположен
ными в боковой, погружаемой в ткани 
биологического объекта части иглы

• Игла многополюсных игольчатых электродов, как правило, подключается 
к измерительному прибору, и поэтому она входит в счет чиста полюсов.

87. Мкогополюсный 
игольчатый электрод

88. Концентрический двухподюе- 
ный ториевый игольчатый элект
род

89. Эксцентрический трехполюс- 
вый ториевый игольчатый элект
род

90. Многополюсный 
игольчатый электрод
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91. Трехполюсный 
игольчатый электрод

Определение

боковой Игольчатый электрод с двумя нзоларо 
ванными друг от друга и от иглы токо
съемными поверхностями, расположеиаыми 
в боковой, погружаемой в ткани биологи
ческого объекта части иглы

Виды микроэлсктродоо а зависимости от особенностей снимаемых 
биоэлектрических потенциалов и связанных с этим особенностей конструкции

92 Металлический мнкроэлекг- 
род

93. Стеклянный микроэлектрод

Микрозлектрод, токосъемная поверхность 
хоторого выполнена ю  металла и пред
назначена для съема быстрогамеияющнх- 
ся биоэлектрических потенциалов 

Михроэлсктрод. предназначенный пре
имущественно для съема постоянных и 
медлеино изменяющихся биоэлектрических 
потенциалов клетки, выполненный в виде 
стеклянной трубки переменного сетевая, 
заполненной электролитом.

П р и м е ч а н и е .  Коней трубки, име
ющий малое сечение, предназначен для 
контактирования с  клеткой В другой 
конец трубки большего сечения вводится 
твердое тело, являющееся в  совокупности 
с прилегающим к нему электролитом 
обратимым электродом

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Вещество электродное коигяхтное 
Выход элехтрода 
Микрозлектрод
Микрозлектрод металлический 
Микрозлектрод стеклянный 
Напряжение биоэлектрическое 
Поверхность электрода опорная 
Поверхность электрода токосъемная 
Поле биоэлектрическое 
Потенциал биоэлектрический 
Радиоэлектрод 
Электрод
Электрод абдоминальный 
Электрод активный 
Электрод активный проводной 
Электрод базальный 
Электрод биоэлектрический 
Электрод вагинальный 
Электрод вмутрнжелудочный 
Электрод внутрипищеводный 
Электрод впутрисердечиый 
Электрод внутрисосудистый

8
6

57
92
93

3 
7 
5
1
2

14
4 

73 
13
15 
41

4
80
77 
76 
79
78
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Электрод внутртканевый 
Электрод виутрнушной 
Электрод встроенный 
Электрод вынесенный 
Электрод грудной
Электрод двухполюсный торцовый игольчатый концентрический 
Электрод длительного контактирования 
Электрод для взрослых 
Электрод для вскрытых органов 
Электрод для конечностей 
Электрод игольчатый 
Электрод изолированный 
Электрод клеящийся 
Электрод кожный
Электрод кратковременного контактирования 
Электрод лицевой 
Электрод микропсдиа7рический 
Электрод многократного применения 
Электрод многополюсный 
Электрод многомолюсный боковой игольчатый 
Элехтрод многополюсный торцевый игольчатый 
Электрод нейтральный 
Электрод нулевой 
Электрод однополюсный 
Электрод одноразового применения 
Электрод одноразового применения заполненный 
Электрод одноразового применения заполненный сухой 
Электрод одноразового применения незаполненный 
Электрод одноразового применения заполненный увлажненный 
Электрод отводящий 
Электрод пассивный 
Электрод педиатрический 
Электрод переменного тока изолированный 
Электрод плоский 
Электрод поверхностный 
Электрод поверхностный концентрический 
Электрод поверхностный эксцентрический 
Электрод подкладкой 
Электрод полостной
Электрод постоянного тока изолированный 
Электрод потенциальный 
Электрод поясничный 
Электрод прижимной 
Электрод присасывающийся 
Электрод проводящий 
Электрод проволочный 
Электрод ректальный 
Элехтрод роговичный 
Электрод |ютовой 
Электрод спинной 
Электрод спиральный 
Электрод стержневой
Электрод трехполюсный боковой игольчатый 
Электрод трехполюсный торцевый игольчатый эксцентрический 
Электрод ушвой 
Электрод фетальный 
Электрод чашечный 59
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Электрод черепной 
Электрод шейный
Электрод алектрогастрографический 
Электрод эдек7рогисте|>ографнческий 
Электрод »лектроикгснс7нно1рафичсскиА 
Электрод электрокардиографический 
Электрод электроколографичесхий 
Электрод .•*.тек7рокорп!кографичсскнй 
Электрод электрокохлсографнческнй 
Электрод электромнелографнческнй 
Электрод элсктромнографический 
Электрод электроокулографнческий 
Электрод электроретннографичсский 
Электрод эдектросубкорт нкогр афическ ий 
Электрод элсктроэнцефалографичсский

66
69
46
49
47
37
48
39
50
42
45
43
44
40
38
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П РИЛО Ж ЕН И Е
Справочное

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОДОВ 
ДЛЯ СЪЕМА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ

1. Наименование биоэлектрических электродов должно состоять на словес
ной части и условного обозначения.

2. В словесной части наименования должны быт», в основном, отражены 
следующие признаки;

исследуемый источник биоэлектрического поля;
кратность применения;
возраст исследуемого человека (указывают только для детских электродов).
3. В условном'обозначении указывают номер модели с \ четом серийно вы

пускаемых в  стране.
4. Условное обозначение от словесной части следует отделять гире
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