
65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

МКС 65.120

Поправка к ГОСТ 34044—2016 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения 
содержания ксенобиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектором

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.1, первое перечис
ление

максимальной нагрузкой не 
более 150 г и пределами допу
скаемой погрешности не более 
± 0,001 г;

пределами допускаемой по
грешности не более ± 0,03 г;

второе перечисление - весы высокого (II) класса 
точности с пределами допуска
емой абсолютной погрешности 
не более ± 0,02 мг;

- весы специального (I) 
класса точности с пределами 
допускаемой абсолютной по
грешности не более ± 0,2 мг;
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