
Поправка к ГОСТ ISO 7886-1—2011 Шприцы инъекционные однократного применения стерилы 
ные. Часть 1. Шприцы для ручного использования

В каком месте Напечатано Должно быть

Подраздел 11.1 Длина цилиндра должна быть та­
кой, чтобы общая вместимость шпри­
ца была на 10 % больше номиналь­
ной вместимости

Длина цилиндра должна быть та­
кой, чтобы общая вместимость шпри­
ца была больше номинальной вмес­
тимости не менее чем на 10 %
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