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Изменение № 4 ГОСТ 11897—78 Штативы для геодезических приборов. Общие
технические условия
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Пункт 1.2. Таблица 1. Графа «Масса, кг, не более». Для штатива типораз
мера ШР-120 заменить значение: 4*; 5 на 4; 

сноску * исключить.
( Продолжение см. с. 248)

вихретоковый метод
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11897— 78)
Пункт 1.3. Исключить слова: «в соответствии со стандартом ИСО 263—73».
Пункт 2.11. Заменить слово: «штатива» на «штатива типоразмера ШР-160».
Пункт 2.21 изложить в новой редакции: «2.21. Установленная календарная 

продолжительность безотказной эксплуатации — не менее 24 мес».
Пункт 2.22. Заменить слово: «установленный» на «Полный установленный».
Пункт 4.9. Заменить ссылку: ГОСТ 20063—74» на ГОСТ 26137—84.
Пункт 4.16 исключить.
Пункт 4.17 изложить в новой редакции: «4.17. Полный установленный срок 

службы штативов (п. 2.22) проверяют по результатам подконтрольной эксплуа
тации не менее 15 геодезических приборов со штативами».
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