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МИ2035-95 Рекомендация. ГСИ. 
Центральные блоки обработки и 
индикации данных, суммирующие и 
вторичные приборы счётчиков всех 
типов, входящих в состав узлов учёта 
нефти. Методика поверки.

ИЗМЕНЕНИЕ №1

Введение Перечисление вторичных приборов после слов

«Midi -  Flow ( ВН Р)» следует дополнить слова­

ми «Oval ( Япония)».
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