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Раздел 1. Заменить ссылку: ГОСТ 9404—69 на ГОСТ 27668—88.
Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Весы лабораторные 

общего назначения с допускаемой погрешностью взвешивания ±  0,05 г».
П>нкт 3.1. Первый абзац. Заменить значения 1 г' на (1,00 ±  0,05) г; 
второй, четвертый абзацы. Заменить значение: 10 см3 на (10,00 ±0,02) см3; 
шестой абзац Заменить значения: 20 см3 на (20± 0,02) см3; 30 г на 

(30 ±  6,05) г.
(ИУС Ns I 1990 г.)
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